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Resumo
A electroencefalografia (EEG) e´ uma te´cnica de imagem me´dica funcional com el-
evada relevaˆncia no diagno´stico de diversas patologias. As suas limitac¸o˜es sa˜o consen-
suais e prendem-se essencialmente com a sua baixa resoluc¸a˜o espacial e com a excessiva
complexidade da montagem para determinadas aplicac¸o˜es.
Na presente dissertac¸a˜o desenvolve-se uma proposta te´cnica inovadora e capaz de
responder a alguns desafios criados pelas limitac¸o˜es dos electroencefalo´grafos actuais.
O baixo consumo, as reduzidas dimenso˜es e o aumento da resoluc¸a˜o espacial, em relac¸a˜o
ao standart, sa˜o as principais caracter´ısticas do sensor de electroencefalografia apresen-
tado. Foi tambe´m desenvolvido software de processamento e classificac¸a˜o de sinal com
vista a` avaliac¸a˜o do sinal proveniente do sensor desenvolvido. Neste trabalho, foi ainda
estudado um conjunto de aplicac¸o˜es espec´ıficas para as quais um sensor localizado e
de reduzidas dimenso˜es seria a soluc¸a˜o mais indicada.
Para garantir a fidelidade do sensor, foi elaborado um conjunto de testes de val-
idac¸a˜o. Na primeira abordagem procedeu-se a` detecc¸a˜o automa´tica de ritmo alfa.
Posteriormente, foi elaborado um plano de ana´lise comparativa do sinal proveniente
do sensor desenvolvido, com o sinal adquirido por um sensor dispon´ıvel no mercado.
Finalmente, procedeu-se a` detecc¸a˜o de potenciais evocados auditivos atrave´s do sensor
localizado. Para tal desenvolveu-se um conjunto de soluc¸o˜es ao n´ıvel de software e
hardware que permitisse gerar e analisar os est´ımulos adequados a este procedimento.
Ainda no aˆmbito da detecc¸a˜o de potenciais evocados foi necessa´rio desenvolver co´digo
de processamento de sinal que permitisse extrair o sinal dos est´ımulos.
O sensor foi aplicado num detector de ritmo alfa, onde se estudou a sua lateˆncia
na identificac¸a˜o do evento fechar os olhos, considerando a sua potencial utilizac¸a˜o no
iv
contexto da identificac¸a˜o da sonoleˆncia. Do processo de comparac¸a˜o, constatou-se que
o sinal do sensor desenvolvido e´ coerente com o do sensor de mercado. A aquisic¸a˜o
de potenciais evocados permitiu visualizar e estudar est´ımulos como o N100, N200 e o
P300, bem como as suas sub-componentes.
Palavras-chave: Instrumentac¸a˜o me´dica; Electroencefalografia; Electroencefalo´grafo
localizado; Hardware; Processamento de sinal.
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Abstract
Electroencephalography (EEG) is a medical imaging technique with high functional
relevance in the diagnosis of various diseases. Its limitations are unanimous and relate
primarily to its low spatial resolution and with the sheer assembly complexity for
certain applications.
In this thesis we propose an innovative technique, capable to answer some challenges
created by the limitations of current electroencephalographs. The low consumption,
small size and higher spatial resolution, compared with the standard systems, are the
main features of the electroencephalography sensor presented. The software for signal
processing and classification to evaluate the output of the developed sensor, has also
been developed . In this work we also studied a set of specific applications for which a
small and localized sensor would be the most suitable solution.
To assure the reliability of the sensor, we designed a set of validation tests. In
the first approach we created an algorithm for automatic detection of alpha rhythm.
Subsequently, a plan was set up for a comparative analysis of the developed sensor’s
signal, and the signal acquired by a sensor currently in the market. Finally, we detected
the auditory evoked potentials obtained with the localized sensor. For this we developed
a set of software and hardware solutions that will generate and analyze the appropriate
stimuli. Still in the detection of evoked potentials, it was also necessary to develop a
signal processing procedure to extract the stimuli signal.
The sensor was applied to a detector of the alpha rhythm, where we studied the
latency in the identification of the eye closure event, considering its potential use in
the context of drowsiness identifying. From the comparative analysis process, we can
affirm that the localized EEG obtains similar results as the sensor in the market. The
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acquisition of evoked potentials allowed us to visualize and study stimuli such as as
N100, N200 and P300 as well as its sub-components.
Keywords: Biomedical instrumentation; Biosignals; Electroencephalography; Local-
ized electroencephalograph; Hardware; signal processing.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 Motivac¸a˜o e Objectivos
A actividade neuronal do ce´rebro humano inicia-se entre a 17ª e a 23ª semana do
desenvolvimento pre´-natal. Acredita-se que a partir deste esta´dio precoce e durante
toda a vida, os sinais gerados pelo ce´rebro reflectem na˜o so´ a func¸a˜o cerebral, mas
tambe´m o estado de todo o corpo [1]. Este pressuposto, em conjunto com o diagno´stico
de patologias associadas a` func¸a˜o encefa´lica, tem motivado cl´ınicos e investigadores de
todo o mundo para o estudo da actividade ele´ctrica no interior do ce´rebro.
Actualmente, as te´cnicas de avaliac¸a˜o funcional cerebral mais comuns sa˜o a res-
sonaˆncia magne´tica funcional (fRMN), a tomografia por emissa˜o de proto˜es (PET), a
magnetoencefalografia (MEG) e a electroencefalografia (EEG). Estas te´cnicas baseiam-
se em diferentes princ´ıpios f´ısicos para a aquisic¸a˜o de informac¸a˜o, e desta forma, todas
teˆm vantagens e desvantagens intr´ınsecas. A electroencefalografia baseia-se nas cor-
rentes ele´ctricas geradas pelo ence´falo e foi o primeiro entre os restantes a generalizar-se
como me´todo de imagem funcional. As suas aplicac¸o˜es mais comuns na pra´tica cl´ınica
sa˜o o diagno´stico de morte cerebral, o diagno´stico de diversos tipos de epilepsias, o
diagno´stico de tumores cerebrais e o estudo dos distu´rbios do sono. Em investigac¸a˜o,
a EEG e´ uma te´cnica vastamente utilizada em a´reas que podem ir desde a psicologia
cl´ınica ao desenvolvimento de brain computer interfaces (BCI). Apesar de ser vasta-
mente utilizada e possuir a melhor resoluc¸a˜o temporal, quando comparada com as
restantes te´cnicas, as suas principais limitac¸o˜es sa˜o consensuais, tanto no meio cl´ınico,
como em investigac¸a˜o. Estas limitac¸o˜es traduzem-se na baixa resoluc¸a˜o espacial e na
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complexidade da preparac¸a˜o do indiv´ıduo para o exame. Esta exige um elevado con-
sumo de tempo e conduz a uma falta de ergonomia e, consequentemente, reduc¸a˜o no
conforto para o mesmo.
Numa tentativa de contornar as limitac¸o˜es te´cnicas da electroencefalografia teˆm sido
exploradas va´rias soluc¸o˜es, entre as quais figuram o estudo de EEG de alta densidade
(high density EEG) e a integrac¸a˜o da EEG com diferentes te´cnicas de aquisic¸a˜o, como
por exemplo, EEG-fRMN [2]. Na te´cnica de EEG de alta densidade ha´ um aumento
do nu´mero de ele´ctrodos de aquisic¸a˜o, permitindo que estes fiquem mais pro´ximos em
relac¸a˜o ao convencionado no sistema internacional de 19 ele´ctrodos, aumentando-se
desta forma a resoluc¸a˜o espacial [3,4]. No entanto, com esta soluc¸a˜o, a complexidade
do sistema de aquisic¸a˜o aumenta [5,6]. O excessivo tempo de preparac¸a˜o e a influeˆncia
que um elevado nu´mero de ele´ctrodos e cabos provocam no conforto do paciente, influ-
enciam o seu estado emocional, limitando assim, a sua utilizac¸a˜o em ambiente cl´ınico
e ambulato´rio. Na integrac¸a˜o de diferentes te´cnicas de imagem funcional, o objectivo e´
colmatar as desvantagens de um determinado me´todo com as potencialidades do outro.
No caso da te´cnica de EEG-fRMN, a baixa resoluc¸a˜o espacial do electroencefalograma
e´ ultrapassada pela aquisic¸a˜o simultaˆnea de fRMN, cuja resoluc¸a˜o espacial alcanc¸a ac-
tualmente 1mm [2,7]. A concepc¸a˜o de um sistema EEG-fRMN revela-se um verdadeiro
desafio para a engenharia, pois implica a aquisic¸a˜o de um sinal ele´ctrico com amplitudes
situadas entre os 10uV e os 100uV sob o efeito de um campo magne´tico. O resultado
e´ um sinal de EEG bastante contaminado por correntes induzidas pelos gradientes de
campo magne´tico gerados na RMN, bem como pelo sinal de radiofrequeˆncia emitido
pela mesma [8].
No ramo da investigac¸a˜o e na cl´ınica, existe um conjunto de aplicac¸o˜es, para as
quais e´ u´til a existeˆncia de uma ferramenta que possibilite a visualizac¸a˜o dos potenciais
encefa´licos em a´reas reduzidas e que ao mesmo tempo liberte das limitac¸o˜es anteriores.
Nesta dissertac¸a˜o e´ proposta uma resposta ao problema apresentado atrave´s do
projecto e desenvolvimento de um sensor de electroencefalografia localizado, ou seja,
um sensor que possibilite a aquisic¸a˜o de sinal entre pontos mais pro´ximos do que o
standart e, simultaneamente, de reduzidas dimenso˜es e de fa´cil aplicac¸a˜o em qualquer
ponto do escalpe.
Sera˜o ainda desenvolvidos protocolos de aquisic¸a˜o de sinais, com vista a` elaborac¸a˜o
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de estudos que permitam a validac¸a˜o do sensor.
O presente trabalho foi proposto e desenvolvido no contexto da PLUX wireless
biosignals que proporcionou o ambiente de investigac¸a˜o integrado em meio empresarial.
1.2 Aplicac¸o˜es
Conseguir mapear, com maior definic¸a˜o espacial, os potenciais numa determinada a´rea,
possibilita um conhecimento funcional acrescido sobre a a´rea anato´mica em causa.
Esta pode ser, por exemplo, a a´rea de Broca, que sendo responsa´vel pela formac¸a˜o
de palavras, possibilita estudar a correspondeˆncia entre o padra˜o de activac¸a˜o electro-
cortical e uma determinada afasia [9].
Outro exemplo onde um mapeamento localizado pode trazer vantagens e´ no di-
agno´stico de tecido tumoral. A existeˆncia de tecido tumoral manifesta-se de va´rias
formas diferentes atrave´s da electroencefalografia. A forma mais usual e´ atrave´s do
chamado sileˆncio ele´ctrico (sileˆncio electrocerebral), o qual se caracteriza por uma ac-
tividade ele´ctrica de amplitude extremamente baixa ou inexistente. Apesar de eficaz,
sa˜o raras as vezes em que se detecta o sileˆncio ele´ctrico, visto que ocorre, apenas,
quando o tumor envolve volumes corticais significativos e a interfereˆncia da actividade
perife´rica ao tumor o permite [9]. Havendo uma forma de amplificar potenciais muito
localizados sera´ poss´ıvel detectar inactividade numa a´rea bastante mais reduzida do que
os electroencefalo´grafos actuais o permitem e, assim, dar uma indicac¸a˜o da localizac¸a˜o
do tecido tumoral, num maior nu´mero de casos.
O registo localizado efectuado pelo sensor desenvolvido pode ainda trazer novas
perspectivas ao n´ıvel de outras condic¸o˜es patolo´gicas, nomeadamente na epilepsia fo-
cal. O EEG do doente epile´ptico caracteriza-se por dois tipos de sinais: a actividade
interictal (registada entre crises) e a actividade ictal (registada durante as crises). O
objectivo nestes doentes e´, muitas vezes, determinar a localizac¸a˜o dos geradores elip-
toge´nicos. No entanto, dadas as dificuldades de aquisic¸a˜o de sinal durante as crises,
a maioria dos esforc¸os nesse sentido, teˆm-se focado na actividade interictal [10]. As
anomalias associadas a esta actividade sa˜o parox´ısticas, possuindo uma morfologia
abrupta (durac¸a˜o entre 70 a 200ms) ou pontiaguada (durac¸a˜o < 70ms) [11,12] e no
caso da epilepsia focal, surgem em zonas espec´ıficas e muito localizadas [13]. Segundo
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va´rios estudos [10,14,15] parece haver uma concordaˆncia entre a actividade interictal e
a zona eliptoge´nica, sendo que, nessa situac¸a˜o, a utilizac¸a˜o de um sensor que, pela sua
especificidade espacial, conseguisse monitorizar concretamente a regia˜o da actividade
interictal, teria aplicabilidade cl´ınica.
As auseˆncias epile´pticas seriam outra condic¸a˜o patolo´gica pass´ıvel da aplicabilidade
do sensor. Devido ao facto destas crises serem generalizadas, ou seja, existir actividade
anormal em todo o ence´falo [16], seria suficiente a colocac¸a˜o do sensor miniaturizado
num ponto espec´ıfico do escalpe, facilitando a monitorizac¸a˜o das crises ao longo do
tempo, quer em regime ambulato´rio, quer em regime de internato. Desta forma, poder-
se-ia verificar a frequeˆncia do seu aparecimento, bem como a existeˆncia ou na˜o de
situac¸o˜es propiciadoras das mesmas.
Na patologia do sono, a EEG e´ utilizada juntamente com o electromiograma e o
electrooculograma na polissonografia, para definir os esta´dios do sono [17]. Com a
utilizac¸a˜o de um sensor localizado, a monitorizac¸a˜o dessa actividade seria muito facil-
itada, uma vez que poderia ser colocado unicamente na regia˜o onde se registassem as
frequeˆncias t´ıpicas de cada um dos esta´gios do sono, podendo optar-se por uma regia˜o
com poucos artefactos. Outra vantagem de um sensor miniaturizado face aos elec-
troencefalo´grafos convencionais e´ o facto de permitir a monitorizac¸a˜o do sono de uma
forma co´moda para o utilizador. Isto e´ poss´ıvel devido a`s suas reduzidas dimenso˜es,
que permitem ultrapassar o desconforto dos capacetes tradicionais, que perturbam o
normal curso do sono.
Uma das a´reas de maior evoluc¸a˜o dentro das neurocieˆncias e´ a a´rea que estuda a
interface ce´rebro - ma´quina. O principal objectivo do sistema de comunicac¸a˜o Brain
Computer Interface (BCI) e´ a associac¸a˜o dos sinais ele´ctricos gerados pela actividade
neuronal a sinais que possam controlar sistemas externos e, desta forma, substituir
determinadas func¸o˜es de comunicac¸a˜o humanas [1,18]. Para este propo´sito e´ necessa´ria
uma fase de treino, na qual o sujeito desempenha determinadas actividades mentais ao
mesmo tempo que e´ processado o sinal de EEG ou a EOG associada. Se a actividade
a ser desempenhada estiver relacionada com o movimento, havera´ naturalmente uma
maior activac¸a˜o do co´rtex motor e, nesse caso, e´ vantajosa a utilizac¸a˜o de um sensor
que permita obter o sinal da estrutura em causa, isolando-o tanto quanto poss´ıvel do
sinal adquirido das estruturas envolventes.
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Utilizando um princ´ıpio ideˆntico, um sensor com estas caracter´ısticas pode vir a
ser utilizado para prever crises, como as epile´pticas, e permitir ao indiv´ıduo tomar
as precauc¸o˜es necessa´rias, para que os eventuais danos causados pelas mesmas sejam
minimizados. No limite, dada a portabilidade, ergonomia, facilidade de utilizac¸a˜o e
integrac¸a˜o num uso quotidiano, poder-se-ia construir um circuito de realimentac¸a˜o em
que, o sujeito seria alertado por um determinado algoritmo em tempo real para o in´ıcio
de uma crise, e assim viesse a agir sobre os circuitos neuronais responsa´veis pela origem
da crise, no sentido de a evitar.
1.3 Estrutura da Tese
A presente tese encontra-se dividida em quatro partes como e´ esquematizado na Figura1.1.
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Figura 1.1: Estrutura da tese.
No presente cap´ıtulo e´ feita uma contextualizac¸a˜o do trabalho realizado. Sa˜o
tambe´m descritas as motivac¸o˜es e os objectivos que conduziram ao desenvolvimento
deste trabalho, bem como as principais aplicac¸o˜es do sensor desenvolvido. Em conjunto
com o segundo cap´ıtulo, onde se exploram os conceitos teo´ricos do tema, constituem
as bases do trabalho desenvolvido.
O desenvolvimento do sensor e das ferramentas projectadas no aˆmbito da validac¸a˜o
do mesmo sa˜o descritos no terceiro e quarto cap´ıtulo, respectivamente. Estes sa˜o
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considerados os me´todos da dissertac¸a˜o.
As consequeˆncias do processo de validac¸a˜o do sensor sa˜o expostas nos cap´ıtulos 4 e 5
respectivos a` conclusa˜o do trabalho. Os dois u´ltimos cap´ıtulos constituem os resultados
da dissertac¸a˜o. O cap´ıtulo 4 enquadra-se no grupo dos me´todos e, ao mesmo tempo,
nos resultados. Para cada processo de validac¸a˜o foi necessa´rio desenvolver software ou
hardware espec´ıfico e ao mesmo tempo sa˜o expostos os resultados de cada processo.
O apeˆndice A expo˜e, atrave´s de detalhes espec´ıficos, o funcionamento do sensor
justificando as opc¸o˜es de dimensionamento do mesmo. Este apeˆndice e´ confidencial
pelo facto do sensor desenvolvido enquadrar a gama de produtos da PLUX wireless
biosignals.
No apeˆndice B apresenta-se o manual de utilizador do sensor desenvolvido e o artigo
realizado no aˆmbito da detecc¸a˜o de ritmo alfa apresentado na confereˆncia MEDICON
2010.
Cap´ıtulo 2
Fundamentac¸a˜o Teo´rica
Este cap´ıtulo tem como objectivo a revisa˜o de determinados conceitos que sera˜o rel-
evantes ao longo deste trabalho. Neste aˆmbito, e´ realizada uma contextualizac¸a˜o da
evoluc¸a˜o da aquisic¸a˜o do electroencefalograma, que culmina com a apresentac¸a˜o das
caracter´ısticas padra˜o dos sistemas actuais. A electroencefalografia sera´ ainda revista
quanto a` sua origem ana´tomo-fisiolo´gica.
Sera˜o ainda alvo de considerac¸a˜o neste cap´ıtulo os conceitos de sinal analo´gico e de
sinal digital, sendo dado especial eˆnfase a` electro´nica analo´gica, por servir de base ao
sensor desenvolvido. Por fim, abordam-se os factores preponderantes na qualidade do
sinal.
2.1 A Electroencefalografia
2.1.1 Histo´ria e Evoluc¸a˜o da Aquisic¸a˜o de EEG
A descoberta da presenc¸a de correntes ele´ctricas no ce´rebro data de 1875, e e´
atribu´ıda ao f´ısico ingleˆs Richard Caton. Em 1924, o neurologista alema˜o Hans Berger
consegue amplificar a actividade ele´ctrica cerebral medida no escalpe humano. Observa
que essa actividade se modifica de acordo com o estado funcional do ce´rebro, ou seja,
durante o sono, anestesia, de´fice de oxige´nio e em certas doenc¸as neuronais, tais como a
epilepsia. A Figura 2.1 demonstra um dos primeiros registos obtidos pelo neurologista.
Berger estabeleceu os pilares para muitas das presentes aplicac¸o˜es da electroencefalo-
grafia, tendo sido o primeiro a utilizar o termo electroencefalograma para descrever os
potenciais ele´ctricos cerebrais em humanos [2,18,19].
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Figura 2.1: Um dos primeiros registos de EEG, obtido por Hans Berger em 1924 [20].
Desde essa data ate´ a` actualidade foram inu´meros os estudos realizados na a´rea. A
electroencefalografia assumiu um papel de relevo em a´reas como a investigac¸a˜o ou a
cl´ınica. Em 1950, a electroencefalografia ja´ ocupava um papel importante nos estudos
neurolo´gicos, sendo que quase todos os hospitais universita´rios tinham pelo menos um
electroencefalo´grafo. No final desta de´cada, a EEG comec¸ou a ser usada rotineiramente
na pra´tica cl´ınica, num grande nu´mero de hospitais e laborato´rios. As principais a´reas
de pesquisa eram ja´ nessa altura os esta´dios do sono e o diagno´stico da epilepsia [10].
Ate´ ao final dos anos 60 os equipamentos eram analo´gicos e os registos eram feitos
em papel. Com o advento do computador e especialmente com o seu ra´pido desenvolvi-
mento, os equipamentos tornaram-se digitais [10]. Os sistemas computorizados permi-
tiram a introduc¸a˜o de mu´ltiplas varia´veis, como o controlo da taxa de amostragem, da
largura de banda e a possibilidade de utilizac¸a˜o de ferramentas de processamento de
sinal das mais simples a`s mais avanc¸adas [1].
Hoje em dia a grande maioria dos electroencefalo´grafos sa˜o digitais, possibilitando
assim ao utilizador a realizac¸a˜o de va´rias operac¸o˜es de processamento. No entanto, os
electroencefalo´grafos analo´gicos continuam a ser utilizados em alguns laborato´rios com
equipamento mais antigo.
2.1.2 Caracter´ısticas Padra˜o dos Sistemas Actuais
Com os sucessivos avanc¸os na electro´nica foi poss´ıvel a criac¸a˜o de sistemas pro-
gressivamente mais robustos, com melhor resoluc¸a˜o e fiabilidade. Actualmente, os
componentes de um sistema de aquisic¸a˜o sa˜o: os transdutores, o mo´dulo de acondi-
cionamento de sinal, o mo´dulo de aquisic¸a˜o de dados e o computador. A Figura 2.2
apresenta um diagrama dos blocos de captac¸a˜o de um canal de aquisic¸a˜o de EEG.
O transdutor estabelece a interface entre o sistema biolo´gico que produz os sinais
ele´ctricos e o sistema de aquisic¸a˜o, ou seja, e´ um dispositivo que permite a conversa˜o
de energia associada a feno´menos f´ısicos numa quantidade ele´ctrica (uma tensa˜o ou
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Figura 2.2: Diagrama de Blocos de captac¸a˜o de um canal de aquisic¸a˜o de EEG[19].
No diagrama esta´ representada a entrada diferencial (Diff. amplifier), o filtro
passa-baixo e o filtro passa-alto (Low-pass filter, High-pass fitler), o amplificador
(Amplifier), e as diferentes formas de processamento e visualizac¸a˜o do sinal. No papel
(Paper recordings) ou em formato digital (Digital storage)
corrente) pass´ıvel de ser medida pelo sistema de aquisic¸a˜o. Na electroencefalografia
esses feno´menos f´ısicos constituem eventos bioele´ctricos, mais precisamente, biopoten-
ciais, utilizando-se para a sua aquisic¸a˜o ele´ctrodos de superf´ıcie. Esta tema´tica sera´
aprofundada posteriormente no cap´ıtulo 3.
O acondicionamento de sinal tem por objectivo a melhoria da qualidade do sinal
de interesse. Para esse fim utilizam-se as te´cnicas de amplificac¸a˜o e filtragem. Os
sinais de EEG teˆm amplitudes na ordem dos microvolts e conteˆm componentes com
frequeˆncias ate´ 50 Hz [1]. Assim, de modo a que a informac¸a˜o efectiva seja retida, esses
sinais necessitam de ser amplificados, de forma a serem compat´ıveis com dispositivos,
como por exemplo, monitores, gravadores de sinal ou ate´ mesmo com os conversores
analo´gico - digital. Um amplificador biopotencial adequado a` medic¸a˜o desses sinais tem
de satisfazer determinados requisitos, tais como: na˜o influenciar o processo fisiolo´gico a
ser monitorizado, na˜o distorcer o sinal que e´ medido, providenciar a melhor separac¸a˜o
poss´ıvel entre o sinal e as poss´ıveis interfereˆncias e oferecer protecc¸a˜o ao utilizador
contra qualquer perigo de choque ele´ctrico. Os amplificadores teˆm que ser protegidos
de poss´ıveis perturbac¸o˜es que como elevadas tenso˜es de entrada, que podem surgir de
desfibrilhadores ou de instrumentac¸a˜o eletro - ciru´rgica, em aplicac¸o˜es cl´ınicas [18].
O sinal adquirido ao n´ıvel do escalpe contem cinco componentes: o biopoten-
cial desejado, biopotenciais indesejados, sinal de interfereˆncia de 50/60 Hz e as suas
harmo´nicas, sinais de interfereˆncia gerados pela interface tecido/ele´ctrodo, e ru´ıdo de
alta frequeˆncia. A arquitectura do amplificador permite a rejeic¸a˜o de uma grande
porc¸a˜o das interfereˆncias de sinal, sendo que o biopotencial desejado aparece como
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o diferencial de sinal entre dois terminais input do amplificador diferencial. Cada
ele´ctrodo e´ ligado a um input dum amplificador diferencial (um amplificador por cada
par de ele´ctrodos), que aplicara´ um ganho a` diferenc¸a de potencial entre eles. Este
amplificador tera´ uma relac¸a˜o de rejeic¸a˜o de modo comum tipicamente superior a 100
dB, possuindo impedaˆncias de entrada de pelo menos 100 MOhms [18,21].
O sinal resultante e´ filtrado por um filtro passa-alto e um filtro passa-baixo, tipi-
camente com frequeˆncias de corte de 0,5 Hz e 35-70 Hz, respectivamente [1]. O filtro
passa-alto filtra sinais electrogalvaˆnicos lentos e o passa-baixo filtra tradicionalmente
sinais electromiogra´ficos e ru´ıdo. Ha´ necessariamente um esta´gio de amplificac¸a˜o que
geralmente tem um ganho total situado entre os 10000 e os 30000. No presente projecto,
o ganho e´ de 40000 devido a` sua tipologia localizada, como sera´ descrito no cap´ıtulo 3.
Posteriormente, o sinal e´ convertido num ADC (conversor analo´gico digital) com
resoluc¸o˜es t´ıpicas de 12bits [18,19], embora existam modelos com 16bits e ate´ 22bits
mais utilizados em investigac¸a˜o [21]. Por fim, o sinal e´ enviado para um multicanal
atrave´s de multiplexadores. A conversa˜o analo´gico-digital e a multiplexagem sa˜o re-
sponsa´veis pelo processo de digitalizac¸a˜o dos diferentes sinais, integrando o mo´dulo de
aquisic¸a˜o que converte o valor analo´gico dos sinais biolo´gicos em valor digital, comu-
nicando com o computador, onde se realiza o po´s-processamento, armazenamento e
visualizac¸a˜o dos sinais adquiridos [18].
Nos modelos comuns, as sensibilidades verificadas esta˜o na gama de 1 a 500µV,
embora a maioria dos sistemas do mercado ja´ permitam registos prolongados com sen-
sibilidades de 1,5 ou 1 µV/mm [22]. As frequeˆncias de amostragem normalmente uti-
lizadas sa˜o de 100, 250, 500, 1000 e 2000 amostras/s [1], ou seja, de pelo menos 100 Hz
[19,21]. Os equipamentos actuais permitem pelo menos uma das treˆs formas seguintes
de montagem dos ele´ctrodos em relac¸a˜o ao amplificador [19,21]:i) A montagem de re-
fereˆncia comum, em que o terminal de cada amplificador e´ ligado ao mesmo ele´ctrodo
e todos os outros ele´ctrodos sa˜o medidos relativamente a esse ponto singular. Neste
caso, utiliza-se um ele´ctrodo de refereˆncia numa determinada posic¸a˜o que pode ser ao
longo da linha mediana do escalpe [23]. ii) A montagem de refereˆncia me´dia, onde os
outputs de todos os amplificadores sa˜o somados e e´ feita uma me´dia. Este sinal e´ assim
usado como refereˆncia comum para cada amplificador [24]. iii) A montagem bipolar,
onde, os ele´ctrodos sa˜o ligados em se´rie a um igual nu´mero de amplificadores, sendo
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que, cada canal regista a diferenc¸a de potencial entre dois ele´ctrodos espec´ıficos.
O sensor aqui desenvolvido obedece aos paraˆmetros teo´ricos da montagem bipolar
[25].
Na maioria dos laborato´rios e cl´ınicas, os ele´ctrodos sa˜o colocados em posic¸o˜es esta-
belecidas de acordo com o denominado Sistema Internacional 10/20 (Figura 2.3). Este
me´todo, recomendado pela Federac¸a˜o Internacional das Sociedades de Electroencefalo-
grafia e Neurofisiologia Cl´ınica em 1958, refere-se ao posicionamento de 19 ele´ctrodos.
Acrescentam-se ainda os ele´ctrodos A1 e A2 que se conectam respectivamente aos lobos
das orelhas esquerda e direita e sa˜o usados como ele´ctrodos de refereˆncia [23].
O posicionamento dos ele´ctrodos tem como base dois pontos de refereˆncia: o Nasion,
que e´ a depressa˜o situada no topo do nariz ao n´ıvel dos olhos; e o Inion, que e´ a
salieˆncia o´ssea situada na linha me´dia da base do craˆnio na parte posterior da cabec¸a.
A partir destes pontos, os per´ımetros cranianos sa˜o medidos nos planos transversais
e longitudinais. As localizac¸o˜es dos ele´ctrodos sa˜o determinadas pela divisa˜o desses
per´ımetros em intervalos de 10% e 20% conforme a Figura 2.3 [24].
O principal objectivo do sistema internacional 10/20 e´ permitir uma fa´cil com-
parac¸a˜o entre resultados obtidos em diferentes laborato´rios [23]. As letras Fp, F, C,
P, O e T referem-se, respectivamente, a`s linhas de ele´ctrodos pre´-frontais, frontais,
centrais, parietais, occipitais e temporais [24]. Os ı´ndices ı´mpares correspondem ao
hemisfe´rio esquerdo e os pares ao direito [1]. Os ele´ctrodos da linha me´dia sa˜o repre-
sentados por Fz, Cz e Pz.
Figura 2.3: Posic¸a˜o esquema´tica dos ele´ctrodos segundo o Sistema Internacional
10/20 [23].
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2.1.3 Base Neurofisiolo´gica da EEG
Os equipamentos de electroencefalografia permitem registar em tempo real a expressa˜o
da actividade cerebral, consistindo a EEG na soma de actividade ele´ctrica produzida
por uma populac¸a˜o de neuro´nios. Os neuro´nios sa˜o ce´lulas excita´veis com propriedades
ele´ctricas intr´ınsecas, e a sua actividade produz campos ele´ctricos e magne´ticos que po-
dem ser registados por meio de ele´ctrodos e magneto´metros, respectivamente [2]. Ape-
sar da grande variac¸a˜o de dimenso˜es e forma nas diferentes partes do sistema nervoso,
tal como representado na Figura 2.4, todos os neuro´nios teˆm a mesma estrutura ba´sica,
apresentando assim treˆs elementos principais: um corpo celular; um prolongamento que
parte do corpo celular, o axo´nio; e va´rios prolongamentos em redor do corpo celular,
os dendritos [26]. O corpo celular conte´m o nu´cleo e o seu citoplasma circundante,
sendo o local onde ocorre grande parte do metabolismo do neuro´nio, especialmente
o relacionado com a s´ıntese proteica. Os dendritos sa˜o prolongamentos que surgem
do corpo celular como mu´ltiplas ramificac¸o˜es arboriformes, formando colectivamente
uma a´rvore dendr´ıtica. Toda a superf´ıcie dos ramos dendr´ıticos e´ coberta por pequenas
protuso˜es denominadas esp´ıculas dendr´ıticas, as quais estabelecem numerosas conexo˜es
sina´pticas axonais. Os neuro´nios possuem um u´nico axo´nio, que se origina do corpo
celular a partir do cone de implantac¸a˜o e que termina ao n´ıvel de uma arborizac¸a˜o
terminal, o telodendro. Cada ramo terminal do telodendro possui uma terminac¸a˜o
dilatada, a que se da´ o nome de terminal sina´ptico ou sinapse [26,27].
Figura 2.4: Ilustrac¸a˜o dos componentes principais de um neuro´nio [28].
Dendrite (Dendrite); corpo celular (cell body); Axo´nio (Axon)
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As ce´lulas da glia ou ce´lulas nevro´glicas pertencem ao sistema nervoso central (SNC)
e encontram-se junto aos neuro´nios. Existem cerca de 10 ce´lulas nevro´glicas para cada
neuro´nio, cuja func¸a˜o e´ a sustentac¸a˜o do tecido nervoso [26].
Actividades Neuronais
As actividades do SNC esta˜o maioritariamente relacionadas com a transfereˆncia de
correntes sina´pticas que se podem estabelecer entre axo´nios e dendritos de variadas
formas.
Quando a membrana do corpo celular de um neuro´nio e´ penetrada por um mi-
croele´ctrodo, pode registar-se no espac¸o intracelular um potencial de cerca de 60-70
mV com polaridade negativa. Este potencial de membrana esta´ sujeito a mu´ltiplas flu-
tuac¸o˜es que derivam principalmente de variac¸o˜es nas actividades sina´pticas [1]. Se um
potencial de acc¸a˜o, que e´ o transportador da informac¸a˜o ao longo do axo´nio, percorrer
uma fibra nervosa, que termine ao n´ıvel de uma sinapse excitato´ria, um potencial po´s-
sina´ptico excitato´rio (EPSP) desenvolver-se-a´ no neuro´nio seguinte. Se dois potenciais
de acc¸a˜o viajarem ao longo de um curto trajecto numa mesma fibra, havera´ a soma de
EPSP, que ira˜o desencadear um potencial de acc¸a˜o no neuro´nio po´s-sina´ptico apo´s se
ter atingido o limiar de excitabilidade. Por outro lado, se um potencial de acc¸a˜o viajar
ao longo de uma fibra cuja terminac¸a˜o seja uma sinapse inibito´ria, ocorrera´ enta˜o uma
hiperpolarizac¸a˜o, que representa um potencial po´s-sina´ptico inibito´rio (IPSP) [29]. A
Figura 2.5 apresenta uma representac¸a˜o esquema´tica das actividades mencionadas.
Potenciais de Acc¸a˜o
A origem de um potencial de acc¸a˜o reside na troca io´nica ao longo da membrana
neuronal, reflectindo uma alterac¸a˜o tempora´ria no potencial de membrana que e´ trans-
mitido pelo axo´nio. Na formac¸a˜o de um potencial de acc¸a˜o participam io˜es como
o pota´ssio (K+) e o so´dio (Na+), os quais figuram em altas concentrac¸o˜es dentro e
fora das ce´lulas, respectivamente. A bomba Na+/K+ e´ responsa´vel por manter esse
gradiente de concentrac¸a˜o.
As ce´lulas excita´veis, como os neuro´nios, possuem canais especiais de Na+ e K+
com canais que abrem ou encerram em resposta ao potencial da membrana. A Figura
2.6 representa os esta´dios que ocorrem durante a evoluc¸a˜o de um potencial de acc¸a˜o.
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Figura 2.5: Alterac¸o˜es no potencial de membrana e correntes de fluxo durante a
activac¸a˜o sina´ptica [1].
O modelo utilizado nessa experieˆncia e´ o axo´nio gigante da lula. De referir, que no ser
humano os potenciais de acc¸a˜o variam entre -60 a 20 mV, aproximadamente [13].
Em condic¸o˜es normais, o potencial de acc¸a˜o inicia-se ao n´ıvel do corpo celular
propagando-se numa u´nica direcc¸a˜o. Quando ocorre a estimulac¸a˜o dos dendritos do
neuro´nio, da´-se a abertura dos canais de Na+, permitindo a entrada desse catia˜o na
ce´lula. Desta forma, existe um aumento de cargas positivas e a membrana despolariza,
ou seja, o potencial de membrana torna-se mais positivo. Como se pode observar na
Figura 2.6 no esta´dio I, se a entrada de Na+ for suficiente para que haja uma passagem
do potencial de membrana de -60mV para -50mV, o limiar de excitabilidade e´ atingido
e o processo de formac¸a˜o do potencial de acc¸a˜o desencadeia-se. Desta forma, existe
a abertura de mais canais de Na+ e o influxo deste ia˜o eleva o valor do potencial de
membrana para aproximadamente 20mV, denominando-se este processo despolarizac¸a˜o
(esta´dio II). Seguidamente os canais de Na+ encerram e os de K+ abrem lentamente
(esta´dio III), proporcionando o tempo necessa´rio para que a despolarizac¸a˜o se complete.
Com a abertura dos canais de K+ e o efluxo deste ia˜o, a ce´lula comec¸a a repolarizar e o
seu potencial de membrana a aproximar-se progressivamente do potencial de repouso,
como se observa no esta´dio IV da Figura 2.6. Tipicamente o potencial de membrana
atingido durante a repolarizac¸a˜o e´ mais negativo que o potencial de repouso, sendo de
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aproximadamente -90mV (esta´dio V). Este feno´meno e´ denominado hiperpolarizac¸a˜o e
embora parec¸a contraproducente, tem uma importaˆncia fisiolo´gica extrema, uma vez
que, evita que se atinja o limiar de excitabilidade durante um determinado per´ıodo
de tempo, independentemente da intensidade do novo est´ımulo. Parte da importaˆncia
da hiperpolarizac¸a˜o deve-se ao facto de prevenir que um est´ımulo uma vez enviado ao
axo´nio desencadeie um novo potencial de acc¸a˜o na direcc¸a˜o oposta, garantindo deste
modo que o sinal prossegue numa u´nica direcc¸a˜o. Apo´s a hiperpolarizac¸a˜o, a bomba
Na+/K+ restabelece o potencial de repouso de -70mV (esta´dio VI) [1,13].
O nervo requer aproximadamente dois milissegundos apo´s o est´ımulo, durante o
esta´dio V, antes que outro est´ımulo esteja presente. Durante este per´ıodo, que se
designa por per´ıodo refracta´rio, nenhum outro potencial de acc¸a˜o pode ser gerado.
Figura 2.6: Evoluc¸a˜o de um potencial de acc¸a˜o num modelo de axo´nio gigante de
lula [1].
Gerac¸a˜o do Sinal de Electroencefalografia
O sinal de EEG e´ uma medida das correntes que fluem durante as excitac¸o˜es sina´pticas
dos dendritos de muitos neuro´nios piramidais no co´rtex cerebral. Quando ha´ activac¸a˜o
neuronal, sa˜o produzidas nos dendritos correntes sina´pticas que geram um campo
magne´tico mensura´vel por aparelhos de magnetoencefalografia (MEG) e um campo
ele´ctrico ao n´ıvel do escalpe, mensura´vel por sistemas de EEG [30].
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A soma de potenciais po´s-sina´pticos tanto no tempo, como no espac¸o, de ce´lulas
piramidais causa diferenc¸as de potencial ele´ctrico, criando dipolos ele´ctricos entre o
corpo celular e os dendritos apicais dos neuro´nios. A corrente presente no ce´rebro e´
gerada principalmente pelo bombeamento de io˜es positivos de so´dio, Na+, pota´ssio,
K+ e ca´lcio, Ca2+ e de io˜es negativos de cloro, Cl-, atrave´s das membranas neuronais
segundo o potencial de membrana [1].
A electroencefalografia permite a obtenc¸a˜o de registos espontaˆneos, onde as diferenc¸as
de potencial sa˜o medidas continuamente e sem aplicac¸a˜o de est´ımulos exteriores, e de
registos evocados, que sa˜o potenciais associados a` resposta cerebral a um est´ımulo vi-
sual, auditivo ou sensorial [30]. O sensor desenvolvido tem aplicac¸a˜o na obtenc¸a˜o dos
dois tipos de registo mencionados, a qual se aprofunda posteriormente em cap´ıtulo
pro´prio.
Ritmos Cerebrais
A EEG apresenta essencialmente cinco tipos de ondas, as quais se distinguem pela
sua banda de frequeˆncia, que da mais baixa para a mais alta frequeˆncia sa˜o: alfa,
teta, beta, delta e gama. No adulto sauda´vel, as amplitudes e frequeˆncias desses sinais
alteram-se de acordo com a idade e o estado fisiolo´gico, nomeadamente com o grau
de alerta, patologias neurolo´gicas, alterac¸o˜es metabo´licas e uso de estupefacientes [19].
Na Figura 2.7 esta˜o representados os ritmos cerebrais t´ıpicos, com os seus n´ıveis de
amplitude usuais.
O ritmo delta, com frequeˆncias no intervalo 0,5-4Hz, esta´ primariamente associado
ao sono profundo. Neste esta´dio, as ondas delta teˆm, frequentemente, amplitudes
elevadas (75-200µV), mostrando uma coereˆncia ao n´ıvel de todo o escalpe [19].
As ondas teta encontram-se no intervalo de frequeˆncias de 4-7Hz. Raramente ocor-
rem nos humanos adultos, mas segundo alguns estudos, estas ondas podem desem-
penhar um papel importante durante a infaˆncia. Este tipo de ondas, detectadas num
adulto em estado de alerta, pode ser revelador de va´rias patologias [19].
As ondas alfa surgem ao n´ıvel da metade posterior da cabec¸a, sendo geralmente
encontradas sobre a regia˜o occipital do ce´rebro. O seu intervalo de frequeˆncias encontra-
se entre 8-13Hz, e o seu sinal adopta frequentemente uma forma aproximadamente
sinusoidal. Consta na comunidade cient´ıfica que as ondas alfa indicam um estado
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Figura 2.7: Ritmos cerebrais normais, em ordem decrescente de frequeˆncias [1].
de relativa conscieˆncia, embora este seja um estado em que o indiv´ıduo se encontra
relaxado, sem manifestac¸o˜es de atenc¸a˜o ou concentrac¸a˜o. A actividade alfa e´ induzida
pelo encerramento dos olhos, sendo reduzida ou eliminada com a sua abertura, pela
audic¸a˜o de sons na˜o familiares, pela ansiedade e concentrac¸a˜o mental. A amplitude
das ondas alfa e´ maior sobre as a´reas occipitais, rondando 50µV. No entanto, a origem
e significado fisiolo´gico das ondas alfas na˜o esta˜o ainda totalmente esclarecidos [18].
A onda beta e´ a actividade ele´ctrica cerebral entre 14 a 26Hz, sendo encontrada
principalmente sobre as regio˜es frontal e central. Representa o ritmo cerebral patente
no adulto acordado, que se associa com o pensamento activo, a atenc¸a˜o, a focalizac¸a˜o
no mundo exterior, ou com a resoluc¸a˜o de problemas concretos. Um n´ıvel excessivo de
actividade beta pode ser adquirido, por exemplo, numa crise de paˆnico [1].
As frequeˆncias acima dos 30Hz (principalmente acima dos 45Hz) correspondem ao
intervalo gama. A actividade gama esta´ associada ao processamento de informac¸a˜o,
como o reconhecimento de um est´ımulo sensorial; e com a activac¸a˜o de movimentos
volunta´rios. Embora as amplitudes destes ritmos sejam bastante baixas e de rara
ocorreˆncia, a detecc¸a˜o dos mesmos pode ser utilizada para confirmar certas patologias
cerebrais [19].
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2.2 Teoria da Aquisic¸a˜o de Sinal
Em teoria de sinais, um sinal e´ uma grandeza associada a um feno´meno f´ısico como a
humidade relativa ou o potencial ele´ctrico encefa´lico. Ao estar sujeito a uma forma de
variac¸a˜o, pode dizer-se que transporta algum tipo de informac¸a˜o. Matematicamente,
um sinal e´ representado por uma func¸a˜o de uma ou mais varia´veis independentes que,
no caso de sinais como o EEG, e´ o tempo. Quando esta varia´vel independente toma
valores que pertencem ao conjunto dos nu´meros reais, ou seja, que pode tomar qualquer
valor dentro de um determinado intervalo, diz-se que e´ uma varia´vel cont´ınua. Se por
outro lado a varia´vel independente estiver restrita a valores discretos, diz-se que temos
uma varia´vel discreta [31].
2.2.1 Sinal Analo´gico
Um sinal analo´gico e´ um sinal que pode assumir infinitos valores dentro de um de-
terminado intervalo, sendo cont´ınuo quer no tempo quer na amplitude. Um sinal
analo´gico e´ caracterizado pela forma, amplitude e frequeˆncia. Exemplo disso sa˜o os
sinais biolo´gicos, representados na Figura 2.8. O sinal e´ identificado atrave´s da sua
forma, frequeˆncia e amplitude. A partir destes dados, e´ poss´ıvel retirar informac¸a˜o
sobre a sua fonte [31].
Figura 2.8: Representac¸a˜o de sinais biolo´gicos. A` esquerda: sinal de plestimografia
a azul e sinal de electrocardiografia (ECG) a vermelho. A` direita em cima: sinal de
electromiografia (EMG). A` direita em baixo: sinal de EEG.
2.2. TEORIA DA AQUISIC¸A˜O DE SINAL 19
2.2.2 Sinal Digital
Um sinal digital e´ um sinal discreto e quantizado, ou seja, toma apenas um nu´mero
finito de valores quer no domı´nio do tempo, quer no da amplitude.
Um sinal digital pode ser amostrado e quantizado a partir de um sinal analo´gico.
No processo de amostragem, o sinal no tempo discreto e´ constitu´ıdo por uma sequeˆncia
de valores que o sinal analo´gico toma em determinados instantes de tempo sucessivos,
como e´ poss´ıvel observar na Figura 2.9. Cada valor que o sinal de tempo discreto
toma denomina-se amostra. A condic¸a˜o que regula a frequeˆncia ou taxa com que
cada amostra e´ adquirida denomina-se frequeˆncia de amostragem. A frequeˆncia de
amostragem deve obedecer ao teorema de Nyquist1. Segundo este, a frequeˆncia de
amostragem de um sinal deve ser igual ou superior ao dobro da frequeˆncia mais alta
do sinal que pretendemos medir [31], para impedir o efeito de espelhamento espectral.
Figura 2.9: Processo de amostragem, adaptado de [31].
No processo de quantizac¸a˜o representa-se o intervalo de valores infinitos da ampli-
tude do sinal analo´gico atrave´s de um conjunto de valores finitos (Figura 2.10). Este
processo e´ feito na pra´tica atrave´s de um conversor analo´gico digital (analog to digital
converter ADC ) [32].
1Teorema de Nyquist: Dado um sinal analo´gico x(t), com limitada banda de frequeˆncias, e´
necessa´ria uma frequeˆncia de amostragem superior ao dobro da ma´xima frequeˆncia do sinal, para
que este possa ser reconstru´ıdo matematicamente. Sendo a frequeˆncia de amostragem fs, enta˜o a
banda de frequeˆncias, B, do sinal amostrado deve respeitar B < fs/2 e fs/2 e´ a frequeˆncia de Nyquist.
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Figura 2.10: Diferentes resoluc¸o˜es no processo de quantizac¸a˜o.
Um ADC tem duas caracter´ısticas fundamentais, sa˜o elas a taxa de amostragem
e a resoluc¸a˜o. A taxa de amostragem e´, como referido anteriormente, o nu´mero de
amostras adquirido por intervalo de tempo. A resoluc¸a˜o e´ dada pelo nu´mero de n´ıveis
de sa´ıda que o ADC usa para codificar a gama de entrada. Na Figura 2.10 verificam-
se diferentes quantizac¸o˜es com diferentes resoluc¸o˜es. A primeira com treˆs n´ıveis, a
segunda com cinco n´ıveis e a terceira com nove n´ıveis de sa´ıda [32,33].
No presente trabalho, o sinal analo´gico e´ acondicionado pelo sensor desenvolvido e
a digitalizac¸a˜o e envio bluetooth do sinal e´ realizada pelo sistema bioPLUX [34], cujo
ADC tem 12bits (4096 n´ıveis distintos) e uma frequeˆncia de amostragem de 1000Hz.
2.3 Electro´nica Analo´gica
Como o nome indica, os circuitos analo´gicos sa˜o aqueles que baseiam o seu funciona-
mento em sinais analo´gicos, em oposic¸a˜o aos circuitos digitais, que se baseiam em sinais
digitais. E´ importante referir que ambos os circuitos podem ser explicados de acordo
com a teoria da electro´nica analo´gica [32]. Dentro dos circuitos analo´gicos destacam-se
os amplificadores e os filtros, por serem a base do trabalho desenvolvido.
2.3.1 Amplificac¸a˜o
De um ponto de vista conceptual, a amplificac¸a˜o e´ a operac¸a˜o de processamento de sinal
mais simples. A necessidade de amplificac¸a˜o surge, na maioria dos casos, devido a` baixa
amplitude do sinal a` sa´ıda dos transdutores. A maioria dos sinais electrofisiolo´gicos
tem amplitudes na ordem dos mV, ou mesmo µV, como e´ o caso do sinal a` sa´ıda dos
ele´ctrodos de EEG. Estas amplitudes dificultam qualquer operac¸a˜o de amostragem,
visualizac¸a˜o, condicionamento e tratamento de sinal. A maior parte dos ADC’s tem
uma gama de entrada de 0V a 5V e tendo em conta uma resoluc¸a˜o t´ıpica de 12bits
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(4096 n´ıveis de conversa˜o), teremos o sinal digitalizado em patamares de 1220µV. Se o
sinal a ser medido possuir uma amplitude de 100µV, ficara´ sempre dentro da incerteza
do conversor, tornando imposs´ıvel a amostragem do sinal.
As principais caracter´ısticas de um amplificador sa˜o o ganho, a linearidade e o factor
de me´rito. O ganho define-se como a raza˜o entre a amplitude do sinal de sa´ıda e a
amplitude do sinal de entrada. Este deve ser sempre projectado de forma a aproximar
a gama de sa´ıda da amplificac¸a˜o o mais pro´ximo poss´ıvel da gama de entrada do ADC,
para obter a ma´xima resoluc¸a˜o do sistema. A linearidade relaciona-se com a capacidade
que o amplificador tem de manter, a` sa´ıda, a forma do sinal de entrada, sem que
haja distorc¸a˜o da informac¸a˜o. O factor de me´rito esta´ relacionado com a resposta em
frequeˆncia do amplificador. Um amplificador linear respeita a relac¸a˜o representada na
equac¸a˜o 2.1, onde Vi e Vo sa˜o o sinal de entrada e de sa´ıda, respectivamente [32].
V o(t) = AV i(t) (2.1)
Amplificadores operacionais
Em electro´nica a forma mais comum de amplificar um sinal e´ atrave´s do amplificador
operacional (ampop). O amplificador operacional e´ uma abstracc¸a˜o funcional de um
circuito ele´ctrico real. A sua utilizac¸a˜o inicial esta´ relacionada com a realizac¸a˜o de
operac¸o˜es matema´ticas. E´ basicamente um dispositivo amplificador de tensa˜o, carac-
terizado por um elevado ganho em tensa˜o, impedaˆncia de entrada elevada, impedaˆncia
de sa´ıda baixa e elevada largura de banda. A relac¸a˜o entre a entrada e a sa´ıda de
um amplificador - geralmente expressa em func¸a˜o da frequeˆncia de entrada - e´ denomi-
nada func¸a˜o de transfereˆncia do amplificador, e a magnitude da func¸a˜o de transfereˆncia
denomina-se ganho. Idealmente, o ganho seria infinito, na pra´tica este esta´ limitado
pela tensa˜o de alimentac¸a˜o. Quando a tensa˜o de sa´ıda e´ limitada pelos valores de
alimentac¸a˜o diz-se que o ampop esta´ em regime de saturac¸a˜o. Por outro lado, quando
a tensa˜o de sa´ıda e´ proporcional a` diferenc¸a de potencial entre os seus terminais de
entrada, com uma constante de proporcionalidade, ganho, de valor elevado, diz-se que
esta´ em regime linear. Este circuito e´ normalmente dotado de uma malha de reali-
mentac¸a˜o, negativa ou positiva consoante o tipo de montagem, para controlo do ganho
e podem ser associados a outros semelhantes, em estruturas de mu´ltiplos andares.
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Na pra´tica, a escolha de um ampop e´ feita com base em paraˆmetros relacionados
com a performance do amplificador. i) A tensa˜o de offset, que e´ a tensa˜o cont´ınua que o
amplificador impo˜e ao sinal de sa´ıda; ii) o drift, que e´ a variac¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda com
a temperatura; iii) o valor de ru´ıdo adicionado pelo amplificador; iv) o consumo; v) o
valor da corrente parasita que entra nos terminais do amplificador (input bias current);
vi) a gama de valores de alimentac¸a˜o; vii) as caracter´ısticas do ganho em func¸a˜o da
frequeˆncia (factor de me´rito); viii) e a tensa˜o de entrada e de sa´ıda linha-a-linha (rail-
to-rail). Esta u´ltima caracter´ıstica esta´ relacionada com a capacidade da tensa˜o de
entrada ou de sa´ıda se aproximar do valor da tensa˜o de alimentac¸a˜o. Na escolha de
um amplificador sa˜o tambe´m considerados factores como o prec¸o e as dimenso˜es do
package.
Amplificadores de instrumentac¸a˜o
E´ comum haver aplicac¸o˜es onde o pretendido e´ amplificar uma diferenc¸a entre dois
pontos. A topologia diferencial permite amplificar uma diferenc¸a de potencial entre
dois pontos, garantindo a ma´xima impedaˆncia do modo comum.
Em teoria um ampop comum tambe´m pode ser utilizado para amplificar a diferenc¸a
de tensa˜o entre os seus terminais, esta montagem denomina-se differencial amplifier.
Caracteriza-se pela rejeic¸a˜o de modo comum, ou seja, a atenuac¸a˜o dada ao sinal que e´
comum aos dois terminais, que teoricamente deve ser elevada, e pelo ganho de modo
diferencial, ou seja, a amplificac¸a˜o dada a` diferenc¸a de sinal nos dois terminais. O
desempenho deste circuito e´ limitado pela relativamente baixa impedaˆncia de entrada
e pelo ganho diferencial [32].
O amplificador de instrumentac¸a˜o surgiu como a soluc¸a˜o que permite amplificar a
diferenc¸a entre dois pontos, superando as limitac¸o˜es do circuito anterior. O princ´ıpio
ba´sico deste circuito e´ a utilizac¸a˜o de treˆs ampops na configurac¸a˜o ideˆntica a` da Figura
2.11. Ao introduzir um seguidor de tensa˜o em cada entrada do amplificador diferencial,
aumenta-se a impedaˆncia de entrada para valores muito superiores aos do circuito
diferencial.
O ganho de modo diferencial e´ facilmente manipulado pela resisteˆncia R12 como
vemos na Figura 2.11. As caracter´ısticas que influenciam a escolha de um determinado
amplificador de instrumentac¸a˜o sa˜o as mesmas que as do ampop (rail-to-rail, drift,
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Figura 2.11: Arquitectura t´ıpica de um amplificador de instrumentac¸a˜o.
Nos terminais 1 e 8 temos a resisteˆncia R12 que regula o ganho. O terminal 6 e´ a
sa´ıda do amplificador. O terminal 4 e 7 sa˜o a alimentac¸a˜o do circuito e o terminal 2 e
3 sa˜o as entradas do amplificador.
ofsset voltage) acrescentando-se a rejeic¸a˜o de modo comum (CMRR). Esta e´ a medida
em dB da atenuac¸a˜o do sinal comum aos dois terminais e na grande maioria dos circuitos
do mercado ja´ se encontra acima dos 100dB.
2.3.2 Filtragem
No aˆmbito da aquisic¸a˜o de sinal, a filtragem e´ o processo que permite seleccionar a
banda de aquisic¸a˜o e rejeitar as componentes do sinal com frequeˆncias indesejadas. O
ru´ıdo de 50Hz introduzido pela rede e´ um exemplo comum de uma frequeˆncia indese-
jada. A filtragem adequada tambe´m evita o efeito de espelhamento espectral (aliasing),
que surge quando a frequeˆncia de amostragem e´ inferior ao dobro da maior frequeˆncia
de interesse (teorema de Nyquist).
Na electro´nica analo´gica a filtragem de sinal e´ feita com recurso a filtros, que podem
ser activos ou passivos. Os filtros activos utilizam componentes activos como ampops
para atribuir um ganho superior a` unidade a`s frequeˆncias desejadas, e ganho unita´rio
a`s frequeˆncias na˜o desejadas. Os filtros passivos utilizam componentes passivos como
resisteˆncias e condensadores para atenuarem, com ganho o mais pro´ximo poss´ıvel de
zero, as frequeˆncias na˜o desejadas, e atribuem ganho unita´rio a`s frequeˆncias de inter-
esse. No apeˆndice A sera´ especificado o tipo de filtro utilizado neste trabalho bem
como o seu comportamento dinaˆmico e frequeˆncias de corte.
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2.4 Qualidade de Sinal e Factores Condicionantes
A qualidade da aquisic¸a˜o de biopotenciais como o EEG depende de um conjunto de
factores. Alguns podem ser controlados ou minimizados como e´ o caso dos artefactos
de movimento, interfereˆncias electromagne´ticas ou o contacto irregular com a pele. O
sinal de EEG ultrapassa tecidos com diferentes resisteˆncias galvaˆnicas como a pele
e o osso, o grau de vascularizac¸a˜o e o pro´prio movimento do sangue, por se tratar
de um fluido com resisteˆncia ele´ctrica inferior a` dos restantes tecidos, tambe´m geram
influeˆncias no sinal medido a` superf´ıcie do escalpe. Outro exemplo de interfereˆncias que
na˜o podem ser controladas sa˜o as influeˆncias geradas por outro tipo de sinal biolo´gico
que contamina o sinal que se pretende medir, exemplo disso e´ a influeˆncia que o sinal
de electrooculografia tem sobre o EEG da zona frontal, ou a influeˆncia que o mu´sculo
obl´ıquo superior da cabec¸a tem sobre o sinal adquirido na zona occipital.
Os artefactos de movimento surgem de uma movimentac¸a˜o do ele´ctrodo em relac¸a˜o
a` superf´ıcie do escalpe, originando um desequil´ıbrio na interface ele´ctrodo-electro´lito.
Este desequil´ıbrio afecta a distribuic¸a˜o de cargas e origina biopotenciais parasitas.
Este efeito pode ser minimizado atrave´s do melhoramento do sistema de fixac¸a˜o dos
ele´ctrodos ao escalpe. O problema do contacto irregular entre a superf´ıcie de detecc¸a˜o e
a pele e´ minimizado atrave´s de uma cuidada limpeza da superf´ıcie cutaˆnea em conjunto
com a utilizac¸a˜o de gel de contacto, colocado entre o ele´ctrodo e a pele. Em alternativa
podem ser utilizados ele´ctrodos que ja´ possuam gel condutor. O gel condutor tem a
func¸a˜o de homogeneizar a superf´ıcie de contacto e reduzir a impedaˆncia entre a pele e
os ele´ctrodos.
As interfereˆncias electromagne´ticas constituem um dos grandes desafios dos projec-
tistas de todo o tipo de dispositivos electro´nicos, em especial no caso dos dispositivos
de aplicac¸a˜o me´dica que exigem medidas rigorosas. Qualquer equipamento deve ser
desenhado de forma a trabalhar sem influeˆncia de fontes de ru´ıdo externas, nem deve
ele pro´prio constituir uma fonte de ru´ıdo para outros dispositivos.
Ru´ıdo em electro´nica e´ uma flutuac¸a˜o aleato´ria do sinal ele´ctrico. Este pode ser
intr´ınseco ao funcionamento do circuito, como por exemplo, o ru´ıdo te´rmico prove-
niente de outros circuitos ou de factores ambientais. O resultado pra´tico do ru´ıdo
e´ uma interfereˆncia prejudicial ao sinal que se pretende medir. O ru´ıdo nunca pode
ser completamente eliminado, pode apenas ser reduzido ao n´ıvel da sua emissa˜o e da
2.4. QUALIDADE DE SINAL E FACTORES CONDICIONANTES 25
susceptibilidade do circuito ao mesmo, ate´ que a interfereˆncia causada seja o menor
poss´ıvel.
No apeˆndice de A, sera˜o descritas em maior detalhe, as opc¸o˜es tomadas no sentido
de melhorar os factores condicionantes da qualidade do sinal, no presente trabalho.
Cap´ıtulo 3
Desenvolvimento do Sensor
Neste cap´ıtulo e´ feita, inicialmente, uma contextualizac¸a˜o da problema´tica da aquisic¸a˜o
de sinais de EEG. Seguidamente apresentam-se os requisitos que orientaram o desen-
volvimento do projecto e a forma como este decorreu. Posteriormente faz-se a descric¸a˜o
do hardware e do encapsulamento do sensor de electroencefalografia. Por fim descreve-
se o sistema de aquisic¸a˜o utilizado.
3.1 Processo de Aquisic¸a˜o
O processo de desenvolvimento de um proto´tipo funcional passa por diversas fases,
sendo a primeira reunir a informac¸a˜o existente no mercado e compreender o mecanismo
de aquisic¸a˜o de sinais. Em trac¸os gerais, o problema da aquisic¸a˜o e envio de sinais
bioele´ctricos e´ descrito atrave´s de quatro conceitos:
• Transduc¸a˜o
• Acondicionamento
• Digitalizac¸a˜o
• Processamento
No caso da aquisic¸a˜o de biopotenciais, a transduc¸a˜o trata-se de uma conversa˜o de
um sinal bioele´ctrico num sinal ele´ctrico atrave´s de ele´ctrodos. O acondicionamento,
engloba operac¸o˜es como a filtragem e amplificac¸a˜o analo´gica, preparando o sinal para
que este possa ser digitalizado. Com o objectivo de melhorar a qualidade dos resultados
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adquiridos, o acondicionamento do sinal analo´gico e´ realizado junto, o mais pro´ximo
poss´ıvel, da zona de transduc¸a˜o do sinal. A digitalizac¸a˜o, tal como foi referido no
cap´ıtulo 2, e´ a conversa˜o do sinal analo´gico em sinal digital. Esta etapa e´ realizada
pelo sistema de aquisic¸a˜o e o objectivo centra-se na facilidade de transmissa˜o sem fios
de dados, visualizac¸a˜o, processamento e armazenamento do sinal num computador.
Neste trabalho e´ desenvolvido um sensor que comporta as tarefas de transduc¸a˜o e
acondicionamento perto da fonte do sinal, neste caso a cabec¸a. O sensor e´ desenvolvido
para funcionar com o sistema de aquisic¸a˜o bioPLUX [34] que digitaliza e envia o sinal
em tempo real para um computador, atrave´s de tecnologia bluetooth, de acordo com a
Figura 3.1.
Figura 3.1: Esquema da arquitectura do sistema de aquisic¸a˜o.
Os sinais biome´dicos de interesse neste trabalho sa˜o de muito baixa amplitude,
na ordem dos µV, e partilham o espectro electromagne´tico com ru´ıdo que apresenta
amplitudes milhares de vezes superior. Este ru´ıdo e´ proveniente das mais variadas
fontes, como e´ descrito no cap´ıtulo 2. Desenvolver um sistema de acondicionamento
eficiente para este tipo de sinais revelou ser um desafio de complexidade elevada que
seguidamente se descreve.
3.2 Ana´lise de Requisitos
A segunda fase de desenvolvimento consiste em delinear estrate´gias para cumprir os
requisitos do projecto. Neste caso, os requisitos do projecto foram o desenvolvimento
de um sensor de EEG localizado. O sensor deve reproduzir resultados que permitam
a identificac¸a˜o de actividade cerebral espec´ıfica como o ritmo alfa ou os potenciais
evocados.
Pretende-se que o sensor permita uma utilizac¸a˜o em ambiente cl´ınico e ambulato´rio,
seja de fa´cil utilizac¸a˜o e funcione integrado no sistema de aquisic¸a˜o bioPLUX [34]. Para
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tal o sensor deve cumprir um conjunto de requisitos te´cnicos, representados na Tabela
3.1.
Tabela 3.1: Requisitos te´cnicos do eegPLUXv.
Paraˆmetro Mı´nimo. T´ıpico Ma´ximo Unidades
Ganho - > 20000 - NA
Largura de banda (com atenuac¸a˜o < -3dB) 0,5 < 1 - 30 < 50 Hz
CMRR - > 100 - dB
Impedaˆncia de entrada - > 100M - ohm
Gama de alimentac¸a˜o - 0 - 5 - V
Consumo de corrente - - < 5 mA
Temperatura de funcionamento <-5 - >+70 ºC
Peso - < 100 - g
3.3 Processo de Desenvolvimento
Numa primeira fase foram testadas diferentes abordagens ao problema utilizando com-
ponentes de tecnologia DIP (Dual In-Line Package). A configurac¸a˜o dos componentes
com este encapsulamento permite a fa´cil implementac¸a˜o na placa de ensaios (bread-
board). Pore´m, a qualidade do sinal adquirido era quase inqualifica´vel, a elevada con-
taminac¸a˜o de ru´ıdo sobrepunha-se a qualquer tipo de sinal de EEG. Contudo, atrave´s
de um conjunto de te´cnicas relativamente elaboradas (desacoplamento dos integrados,
alimentac¸a˜o do circuito atrave´s de baterias, afastamento da placa de ensaios de fontes
de alimentac¸a˜o, entre outras) foi poss´ıvel isolar o ru´ıdo para n´ıveis que permitiram
retirar concluso˜es sobre a direcc¸a˜o a seguir, quer na arquitectura do circuito, quer no
dimensionamento dos componentes. Desta forma, colocou-se de parte a versa˜o 1.0 do
eegPLUX e avanc¸ou-se para uma nova versa˜o.
O passo seguinte foi a implementac¸a˜o do circuito com um canal de aquisic¸a˜o, numa
placa de circuito impresso (Printed circuit board, PCB) com componentes de tecnologia
MSOIC no caso dos circuitos integrados, e SMD0402 para as resisteˆncias e conden-
sadores. Neste ponto, foi poss´ıvel dimensionar os componentes de forma a optimizar
e adaptar ao ma´ximo as frequeˆncias de corte e o ganho do circuito a`s caracter´ısticas
do sinal e do ambiente. A` versa˜o implementada em PCB com um canal de aquisic¸a˜o
atribuiu-se o nome eegPLUXv1.1 (Figura 3.2).
A versa˜o actual do sensor utiliza a arquitectura da versa˜o 1.1 mas e´ constitu´ıda por
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Figura 3.2: Fotografia do equipamento eegPLUXv1.1.
treˆs canais de aquisic¸a˜o em malha fechada, ou seja, com as entradas de cada amplifi-
cador ligadas entre si, numa topologia triangular. A versa˜o actual e´ enta˜o denominada
localized eegPLUXv1.2. Por omissa˜o, no decorrer da dissertac¸a˜o, nomeadamente no
cap´ıtulo de validac¸a˜o, esta versa˜o e´ simplesmente denominada por eegPLUX (Figura
3.3).
Figura 3.3: Fotografia do equipamento eegPLUXv1.2.
3.4 O Sensor de Electroencefalografia
O circuito base do sensor de EEG e´ composto por treˆs andares de amplificac¸a˜o e
dois andares de filtragem como e´ vis´ıvel na Figura 3.4. A topologia de amplificac¸a˜o
e filtragem por blocos, tem como objectivo a melhoria do comportamento do circuito,
como e´ descrito em maior detalhe no apeˆndice A.
O ganho total do circuito e´ de 40000, ou seja, quatro vezes superior ao ganho de um
electroencefalo´grafo comum. Isto deve-se ao tipo de configurac¸a˜o para a qual o sensor
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Figura 3.4: Arquitectura do sensor de EEG de um canal.
e´ projectado. Na medic¸a˜o em montagem bipolar a diferenc¸a de sinal entre dois pontos
tende para zero a` medida que os pontos se aproximam. Como e´ pretendido adquirir
potenciais em pontos muito pro´ximos, a diferenc¸a entre eles tem uma amplitude bas-
tante mais reduzida e da´ı a necessidade de que o ganho se situe acima do valor t´ıpico.
A consequeˆncia directa desta opc¸a˜o e´ uma sensibilidade acima da me´dia. Se o sinal de
sa´ıda do sensor for digitalizado a 12bits, ou seja, 4096 n´ıveis, e este for alimentado a 5V,
teremos uma sensibilidade de 0,003µV. A elevada sensibilidade permite um acre´scimo
na informac¸a˜o adquirida mas tambe´m requer uma cadeia de filtragem mais eficiente.
No primeiro esta´gio de amplificac¸a˜o existe uma etapa de filtragem para eliminar
o ru´ıdo de alta frequeˆncia logo a` entrada do dispositivo de aquisic¸a˜o. A rejeic¸a˜o de
modo comum do andar de amplificac¸a˜o e´ menos eficaz nas altas frequeˆncias, pelo que se
torna importante a reduc¸a˜o destas com o filtro de radio-frequeˆncias (Radio Frequence
Interference RFI). Este filtro e´ interno ao mo´dulo de amplificac¸a˜o diferencial e a sua
frequeˆncia de corte e´ superior a` largura de banda do restante circuito.
O sensor e´ composto por dois filtros passa-baixo e dois filtros passa-alto de acordo
com a Figura 3.4. Esta abordagem permite remover o ru´ıdo de alta frequeˆncia ten-
tando dar eˆnfase apenas a`s frequeˆncias dentro da banda de interesse. As frequeˆncias
de corte, projectadas para cada filtro sa˜o de 0,79Hz para o passa-alto e 48,22Hz para o
passa-baixo. Cada filtro possui um po´lo real na sua frequeˆncia de corte que lhe confere
uma atenuac¸a˜o de -3dB por de´cada. Como sa˜o implementados dois filtros passa-baixo
e dois filtros passa-alto, os po´los nessas frequeˆncias sera˜o duplos. Em consequeˆncia
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disso obte´m-se uma atenuac¸a˜o de -6dB em relac¸a˜o ao ma´ximo para as duas frequeˆncias
de corte. Os filtros foram implementados e simulados em Pspice de forma a obter a re-
sposta em frequeˆncia e o sinal de sa´ıda como resultado a diferentes est´ımulos de entrada.
O resultado da simulac¸a˜o, referente a` cadeia de filtragem encontra-se representado na
Figura 3.5.
Figura 3.5: Resposta em frequeˆncia dos mo´dulos de filtragem do sensor projectado.
A versa˜o final do sensor de EEG e´ enta˜o uma montagem em malha fechada de treˆs
canais de aquisic¸a˜o onde cada um deles e´ igual ao circuito base acima descrito. A
arquitectura da versa˜o final e´ apresentada esquematicamente na Figura 3.6.
3.5 Transduc¸a˜o do Sinal
A transduc¸a˜o de um biopotencial e´ feita atrave´s de ele´ctrodos de superf´ıcie.
Os ele´ctrodos de superf´ıcie podem ser descarta´veis ou reutiliza´veis. Os ele´ctrodos
descarta´veis sa˜o pregeled, ou seja, possuem um gel de contacto para melhorar a sua
condutividade. A superf´ıcie do ele´ctrodo e´ composta por Ag-AgCl. Estes ele´ctrodos
descarta´veis teˆm va´rias vantagens, como por exemplo, menor risco de infecc¸a˜o, exibem
pequenas dimenso˜es, possuem boas propriedades adesivas (que reduzem os artefactos
de movimento) e boas propriedades ele´ctricas. Os ele´ctrodos reutiliza´veis sa˜o de ouro
ou prata e sa˜o fixados a` superf´ıcie do escalpe atrave´s de um gel de fixac¸a˜o. Este gel
32 CAPI´TULO 3. DESENVOLVIMENTO DO SENSOR
Figura 3.6: Esquema da arquitectura do sensor de EEG de treˆs canais.
e´ aplicado e removido a cada utilizac¸a˜o. A vantagem da utilizac¸a˜o destes ele´ctrodos
incide na melhor qualidade de sinal que eles permitem captar, devido a`s excelentes
propriedades condutoras do ouro e da prata. A impedaˆncia ele´ctrica de um ele´ctrodo
pode ser descrita com base num circuito RC simples como o da Figura 3.7.
Figura 3.7: Esquema representativo da impedaˆncia de um ele´ctrodo, onde C1 repre-
senta a componente capacitiva, R1 e R2 representam a componente resistiva.
Neste circuito, C1 representa a capacidade e R1 a resisteˆncia da dupla camada da
interface ele´ctrodo-electro´lito. A resisteˆncia R2 representa a impedaˆncia do fio em se´rie
com o electro´lito.
Para altas frequeˆncias a impedaˆncia de C1 e´ muito baixa, logo a resisteˆncia e´ dada
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por R2. Para baixas frequeˆncias (<100 Hz) a impedaˆncia de C1 e´ muito elevada, logo
a resisteˆncia total do circuito e´ dada por R1+R2. Nesta gama de frequeˆncias, o valor
da impedaˆncia vai variar com a frequeˆncia. Atrave´s deste modelo preveˆ-se que para a
banda de aquisic¸a˜o em causa a impedaˆncia sera´ praticamente igual a R1+R2.
3.6 Encapsulamento do Sensor
O sensor localized eegPLUX assenta numa estrutura f´ısica estudada para suportar toda
a electro´nica de aquisic¸a˜o dos treˆs canais e possibilitar o contacto com o escalpe de treˆs
pontos condutores, neste caso ele´ctrodos de Ag-AgCl, equidistantes entre si.
3.6.1 Base
A base e´ constitu´ıda por um disco de 43mm de diaˆmetro e 1mm de espessura em
polietileno de alta densidade (PEAD), com treˆs furos de 9mm de diaˆmetro equidistantes
entre si que servem de suporte a`s snaps (pec¸a onde encaixam as superf´ıcies de detecc¸a˜o).
Possui um rebordo cil´ındrico de 40mm de diaˆmetro com 5mm de altura e 0,5mm de
espessura onde o topo encaixa.
O peso da pec¸a e´ de 3g+-1g; possuindo rigidez suficiente para suportar as snaps e ao
mesmo tempo as suas propriedades ela´sticas que cumprem o compromisso pretendido
de adaptar a estrutura a` curvatura do escalpe.
A condutibilidade ele´ctrica do PEAD e´ caracter´ıstica fundamental necessa´ria ao
bom funcionamento do conjunto, uma vez que a base encontra-se em contacto directo
com as snaps de aquisic¸a˜o de sinal, logo teria que forc¸osamente ser um material na˜o
condutor, como e´ o caso. A resisteˆncia a altas temperaturas e´ outra caracter´ıstica do
PEAD, que neste caso facilita o processo de aplicac¸a˜o de cola quente. O Polietileno de
Alta Densidade e´ ainda inerte e ato´xico, eliminando assim poss´ıveis incompatibilidades
com o tecido biolo´gico, mesmo na˜o estando esta em contacto directo com pele (Figura
3.8).
3.6.2 Topo
O topo encaixa directamente na base e tem a forma de uma calote com 43mm de
diaˆmetro, 4mm de espessura, 10mm de altura e possui um furo lateral com 4mm de
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Figura 3.8: Desenho da base do sensor.
diaˆmetro para possibilitar a passagem de fios ele´ctricos. Tem um peso de 4g+-1g e tem
por base uma liga meta´lica de ac¸o e estanho devidamente isolada com uma pel´ıcula
externa inerte e na˜o condutora.
O nu´cleo condutor da pec¸a esta´ ligada aos 5V de uma das treˆs placas de aquisic¸a˜o,
de modo a estabelecer o efeito de blindagem1.
A sua forma arredondada sem arestas vivas, facilita a moldagem de manga termo-
retra´ctil e o manuseamento da pec¸a (Figura 3.9).
Figura 3.9: Desenho do topo do sensor.
3.6.3 Snaps
A snap e´ uma pec¸a cil´ındrica de bronze cromado com uma altura total de 3mm e um
diaˆmetro de 11mm, com uma reentraˆncia a 1mm de altura que encaixa na base. A
superf´ıcie superior tem uma cavidade de 4,5mm de diaˆmetro onde encaixa o ele´ctrodo
de aquisic¸a˜o. Cada snap pesa 2+-1g e tem uma resisteˆncia ele´ctrica inferior a 0,1Ohms
(Figura 3.10).
3.6.4 Conjunto
As snaps e as placas de circuito impresso sa˜o coladas a` base atrave´s de cola quente. O
topo fecha a parte superior do suporte e todo o conjunto e´ abrac¸ado por manga termo-
1Gerac¸a˜o de uma barreira de potencial, neste caso para impedir a interfereˆncia de ru´ıdo.
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Figura 3.10: Desenho da snap.
retra´ctil de cor branca com uma raza˜o de compressa˜o de 2:1 e de elevada flexibilidade.
O conjunto pesa 50g+-1g e tem 43mm de diaˆmetro e 10mm de altura (Figura 3.11).
Figura 3.11: Desenho do conjunto. Explode view do topo, base, snaps e PCB.
3.7 Caracter´ısticas do Sensor
As caracter´ısticas te´cnicas do sensor esta˜o apresentadas na Tabela 3.2 e a func¸a˜o de
transfereˆncia do sensor esta´ expressa na equac¸a˜o 3.1.
Sinal(t) = V out40000 − 2, 5 (3.1)
No desenvolvimento do sensor foram respeitados os requisitos previamente definidos.
3.8 Sistema de Aquisic¸a˜o e Comunicac¸a˜o wireless
com PC
O bioPLUX e´ o sistema responsa´vel pela aquisic¸a˜o e pela transmissa˜o bluetooth do
sinal adquirido e condicionado pelo sensor de electroencefalografia. O bioPLUX e´ um
conversor analo´gico de 12 bits com 8 canais de frequeˆncia de amostragem de 1000Hz.
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Tabela 3.2: Caracter´ısticas do eegPLUXv1.2.
Paraˆmetro Mı´nimo. T´ıpico Ma´ximo Unidades
Ganho - 40000 - NA
Largura de banda(-6dB) 0,79 - 48,22 Hz
CMRR - 110 - dB
Impedaˆncia de entrada - > 100M - ohm
Consumo de corrente 2,85 - 3,03 mA
Temperatura de funcionamento -35 - +85 ºC
Diaˆmetro do sensor 42,5 - 43,5 mm
Altura do sensor 11,5 - 12,5 mm
Peso 49 50 51 g
Tipo de cabo - 36AWG - NA
Isolamento do cabo - PFA (PerFluoro Alkoxy) - NA
Cobertura do sensor - manga termo-retra´ctil - NA
Possui tambe´m um canal digital de 1 bit, para sincronismo externo do sinal a adquirir
[34].
O bioPLUX e´ um sistema porta´til, de reduzidas dimenso˜es, de boa ergonomia e
com uma autonomia de dez horas. O sistema encontra-se representado na Figura 3.12.
Figura 3.12: Sistema de aquisic¸a˜o miniaturizado bioPLUX, com 8 canais de aquisic¸a˜o
e envio bluetooth.
Cap´ıtulo 4
Validac¸a˜o
Neste cap´ıtulo, depois de uma breve introduc¸a˜o ao conceito de validac¸a˜o no contexto
dos dispositivos de medic¸a˜o, sera˜o apresentados os treˆs processos levados a cabo para
verificar a capacidade de medida do sensor desenvolvido.
Na primeira abordagem avalia-se a qualidade de sinal por comparac¸a˜o com um
o sensor comercial: EEG-Z [35] da Thougth Technologies ltd(TT) [36]. No segundo
me´todo de validac¸a˜o procede-se ao estudo da detecc¸a˜o de ritmo alfa com base no EEG
localizado. O terceiro e u´ltimo me´todo de validac¸a˜o baseia-se no estudo da detecc¸a˜o de
potenciais evocados auditivos com o EEG localizado. Em cada processo de validac¸a˜o e´
feita uma breve apresentac¸a˜o dos conceitos teo´ricos associados a cada estudo. Descreve-
se tambe´m o hardware e software desenvolvido no aˆmbito de cada processo.
4.1 O Conceito de Validac¸a˜o
A validac¸a˜o e´, por definic¸a˜o, um mecanismo atrave´s do qual e´ poss´ıvel assegurar que
um determinado processo, servic¸o ou produto atende a`s especificac¸o˜es e func¸o˜es es-
tipuladas [37,38]. Esta insere-se num sistema de gesta˜o de qualidade que no caso
dos dispositivos me´dicos, e´ regulada pela norma ISO 13485 publicada em 2003 [37].
Neste enquadramento, mais especificamente, nos dispositivos para avaliac¸a˜o do com-
portamento funcional, onde se insere o sensor de EEG localizado [39], a validac¸a˜o por
comparac¸a˜o com sistemas previamente aprovados [40] assume um papel determinante
pois revela-se uma soluc¸a˜o cuja fiabilidade esta´ dependente do sistema que servira´ de
”ground truth”, ou seja, cujo resultado final e´ assumido como o real. Na passagem
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da investigac¸a˜o para o produto final e´ a forma escolhida para validar o sinal de um
proto´tipo [41].
4.2 Validac¸a˜o por Comparac¸a˜o
O processo comparativo consistiu no estudo da semelhanc¸a, atrave´s de formalismos
matema´ticos e tambe´m por inspecc¸a˜o visual, do sinal proveniente de um dos canais
do sensor desenvolvido e de um sensor de mercado, neste caso o EEG-Z da Thought
Technologies (TT), em aquisic¸o˜es simultaˆneas. O sensor localizado utiliza o bioPLUX
como sistema de aquisic¸a˜o e o EEG-Z utiliza o biocomp infinity[35] da TT. A diferenc¸a
mais significativa e´ a taxa de amostragem, o bioPLUX recolhe a 1000 amostras/s e o
biocomp a 256 amostras/s, o que levou a uma articulac¸a˜o matema´tica para que os seus
sinais pudessem ser comparados por interme´dio de operac¸o˜es como a correlac¸a˜o ou a
densidade espectral cruzada, como sera´ posteriormente descrito com maior detalhe.
4.2.1 Montagem e Procedimento
Para realizar as aquisic¸o˜es simultaˆneas, os sensores foram ligados aos respectivos dispos-
itivos de aquisic¸a˜o. Cada um destes ligado respectivamente a um multicanal dedicado
(Figura 4.1).
Figura 4.1: Fotografia da montagem do sistema de comparac¸a˜o.
A montagem utilizada permite optimizar as aquisic¸o˜es sem que ambos os sistemas
sofram perdas de sinal por falta de capacidade de processamento.
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Os sensores foram colocados na zona occipital o mais pro´ximos poss´ıvel e fixos com
a mesma banda para uniformizar ao ma´ximo a pressa˜o exercida contra a superf´ıcie
do escalpe, como se verifica na Figura 4.2. O EEG-Z foi montado em montagem
referencial, utilizando-se gel condutor para uma melhor fixac¸a˜o dos ele´ctrodos. No
caso do eegPLUX foram utilizados ele´ctrodos descarta´veis de Ag/AgCl pregeled1.
Figura 4.2: Fotografia de um sujeito no momento de uma aquisic¸a˜o simultaˆnea para
o eegPLUX e o EEG-Z.
De acordo com esta montagem, foram analisados quatro sujeitos e as aquisic¸o˜es
tiveram a durac¸a˜o de aproximadamente 2 minutos sendo que no primeiro minuto pedia-
se ao sujeito que permanecesse de olhos abertos e no restante tempo de olhos fechados.
O objectivo era o de comparar os sinais em diferentes ritmos da actividade cerebral
para avaliar melhor a fiabilidade do sinal. Todas as operac¸o˜es de processamento e de
visualizac¸a˜o aplicadas aos sinais foram elaboradas com algoritmos da linguagem de
programac¸a˜o Python2.
4.2.2 Ana´lise Visual
A primeira abordagem, no sentido de avaliar a semelhanc¸a entre os sinais e´ a inspecc¸a˜o
visual. Espera-se que os sinais apresentem uma forma ideˆntica a menos de um factor
1Ele´ctrodos com gel inclu´ıdo.
2 O Python e´ uma linguagem de programac¸a˜o Open Source capaz de funcionar em mu´ltiplas
plataformas (Windows, Linux/Unix e Mac OS X) e possui ferramentas cient´ıficas para processamento
e visualizac¸a˜o de sinal. Para o desenvolvimento dos algoritmos foram utilizadas treˆs livrarias cient´ıficas
do Python: NumPy, SciPy e Matplotlib.
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de ganho e de offset. Dado o facto de o EEG-Z estar em montagem referencial e o
eegPLUX em montagem bipolar, amplificando diferenc¸as de potenciais entre pontos
mais pro´ximos, espera-se que a amplitude do sinal deste, seja inferior. Tal e´ poss´ıvel
de se verificar na Figura 4.3.
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Figura 4.3: Sinal de aquisic¸a˜o simultaˆnea atrave´s do eegPLUX e do EEG-Z, associado
a uma mudanc¸a no estado de alerta do indiv´ıduo.
O sinal da Figura 4.3 corresponde a uma transic¸a˜o do estado de olhos abertos para o
estado de olhos fechados, o que se traduz numa alterac¸a˜o nos ritmos cerebrais. Passando
de uma mistura de ritmos delta e teta para o ritmo alfa com uma largura de banda
muito selectiva em torno dos 10Hz. Verifica-se que, como seria de esperar, a amplitude
do sinal do EEG-Z e´ superior (da ordem dos 80uV) a` amplitude do sinal proveniente do
eegPLUX (da ordem dos 20uV). Visualmente a forma do sinal do eegPLUX e´ ideˆntica
a` do EEG-Z e numa primeira aproximac¸a˜o e´ poss´ıvel dizer que o tipo de informac¸a˜o
contido em cada um deles e´ semelhante.
4.2.3 Processamento de Sinal
Antes da aplicac¸a˜o de qualquer algoritmo de comparac¸a˜o de sinais e´ criterioso garantir
que ambos os sinais teˆm exactamente a mesma dimensa˜o em nu´mero de amostras.
Ambos os sinais teˆm a durac¸a˜o de aproximadamente dois minutos, mas, tal como ja´ se
mencionou, sa˜o amostrados a taxas de amostragem de 256Hz e 1000Hz para o EEG-Z
e para o eegPLUX, respectivamente. O que da´ origem a que o comprimento do sinal
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adquirido pelo eegPLUX seja aproximadamente quatro vezes superior ao comprimento
do sinal adquirido pelo EEG-Z. Posto isto e´ necessa´rio aplicar a um dos sinais uma
operac¸a˜o de interpolac¸a˜o3 ou decimac¸a˜o no tempo4 para igualar o comprimento dos
mesmos. Ao aplicar uma destas operac¸o˜es sobre o sinal havera´ sempre alterac¸a˜o da
informac¸a˜o, ou porque reduzimos a resoluc¸a˜o temporal do sinal atrave´s da decimac¸a˜o,
ou porque inferimos, com base no algoritmo de interpolac¸a˜o utilizado, valores para o
sinal que na realidade na˜o foram medidos.
Opta-se, desta forma, por reduzir o comprimento do sinal que possui maior quanti-
dade de informac¸a˜o e maior resoluc¸a˜o temporal, ou seja, cujo efeito negativo causado
pela aplicac¸a˜o de uma das operac¸o˜es na˜o sera´ ta˜o cr´ıtico como seria se a mesma fosse
aplicada a um sinal que por si so´ ja´ tem uma resoluc¸a˜o temporal mais baixa e por isso
uma menor quantidade de informac¸a˜o sobre o processo que se pretende medir.
O desafio consiste agora em decimar o sinal amostrado a 1000Hz proveniente do
eegPLUX para 256Hz e desta forma ficar com o mesmo comprimento do sinal adquirido
pelo EEG-Z. O algoritmo comum de decimac¸a˜o consiste em percorrer o sinal e retirar
valores deste apenas de x em x amostras, onde x e´ o nu´mero pelo qual se pretende dividir
a frequeˆncia de amostragem. Aplica´-lo directamente e´ matematicamente imposs´ıvel
visto que 1000 na˜o e´ mu´ltiplo de 256, logo na˜o ha´ nenhum nu´mero inteiro pelo qual se
possa dividir 1000 para que resulte 256. A soluc¸a˜o passou enta˜o por interpolar o sinal
amostrado a 1000Hz de forma a ficar com uma frequeˆncia de amostragem de 1024Hz e
depois enta˜o decimar, retirando, deste sinal, valores apenas de 4 em 4 amostras ficando
assim com uma frequeˆncia de amostragem de 256Hz. Este conjunto de operac¸o˜es e´
a soluc¸a˜o que menos informac¸a˜o retira ao sinal, visto que, a interpolac¸a˜o de 1000Hz
para 1024Hz na˜o e´ matematicamente complexa por se tratarem de valores pro´ximos e
a decimac¸a˜o para os 256Hz vai reduzir a resoluc¸a˜o temporal para o mesmo valor do
sinal adquirido pelo EEG-Z.
A equalizac¸a˜o do comprimento dos sinais (dois por cada sujeito) juntamente com o
ajuste da componente cont´ınua do sinal adquirido pelo eegPLUX, constituem as u´nicas
operac¸o˜es de processamento de sinal aplicadas no aˆmbito deste estudo. O objectivo e´
comparar os sinais na forma mais fiel poss´ıvel ao sinal de sa´ıda de cada sensor.
3Em matema´tica, denomina-se interpolac¸a˜o o me´todo que permite construir um novo conjunto de
dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos.
4Processo de reduc¸a˜o da frequeˆncia de amostragem de um sinal.
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4.2.4 Ana´lise de Correlac¸a˜o
Depois de garantir que cada grupo de sinais tem o mesmo comprimento em termos
de nu´mero de amostras, ja´ e´ poss´ıvel aplicar um conjunto de operac¸o˜es matema´ticas
com vista a uma comparac¸a˜o mais detalhada. Das va´rias possibilidades pretendia-se
utilizar duas ferramentas de comparac¸a˜o, uma delas com foco numa ana´lise temporal
e outra numa ana´lise em frequeˆncia.
Para a ana´lise no regime temporal, na˜o havendo garantia de sincronismo entre os
sinais, na˜o se poderia recorrer a` correlac¸a˜o estat´ıstica porque esta na˜o considera o
desfasamento temporal entre os mesmos. Como tal recorre-se a` correlac¸a˜o cruzada.
Em ana´lise de sinais a correlac¸a˜o cruzada da´ uma medida da semelhanc¸a entre
sinais em func¸a˜o do desfasamento temporal entre eles:
Rxy(k) =
∑
k=−∞,+∞
x(k + n).y(n) (4.1)
Por cada sujeito foram comparados troc¸os do sinal de aproximadamente 1 segundo
no regime de atenc¸a˜o focalizada e no regime de relaxac¸a˜o de olhos fechados, onde surge
marcadamente o ritmo alfa. Na Figura 4.4 apresenta-se o resultado da correlac¸a˜o
cruzada para ambos os ritmos do sujeito 2.
Sabe-se que a correlac¸a˜o cruzada de dois sinais perio´dicos com o mesmo per´ıodo e´
um sinal perio´dico de per´ıodo igual ao per´ıodo dos sinais que estamos a correlacionar.
A abcissa do valor ma´ximo corresponde ao nu´mero de amostras que os sinais teˆm de
desfasamento e a abcissa do pico negativo corresponde ao nu´mero de amostras que um
sinal teria de transladar sobre o outro para estarem em oposic¸a˜o de fase. Verifica-se
na Figura 4.4 que os sinais respeitantes ao regime de relaxac¸a˜o de olhos fechados esta˜o
desfasados por um nu´mero reduzido de amostras e que o valor do ma´ximo da correlac¸a˜o
cruzada e´ sempre superior ao do adquirido de olhos abertos. Para os restantes sujeitos a
forma do sinal de correlac¸a˜o mante´m-se sinusoidal variando apenas a fase e a amplitude,
mas sempre numa gama restrita de valores, como vemos na Tabela 4.1. Dada a forma
e a amplitude da correlac¸a˜o e´ poss´ıvel afirmar que, para o sinal adquirido de olhos
fechados, os sinais sa˜o correlacionados. No regime de atenc¸a˜o focalizada na˜o podemos
afirmar que os sinais estejam correlacionados. Os ma´ximos e mı´nimos sa˜o valores baixos
e a forma da correlac¸a˜o e´ muito varia´vel de sujeito para sujeito.
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Figura 4.4: Sinais provenientes dos dois sensores em diferentes ritmos de actividade
cerebral.Correlac¸a˜o cruzada do sinal no ritmo de atenc¸a˜o focalizada e no ritmo de
relaxac¸a˜o de olhos fechados, para o sujeito 2.
Tabela 4.1: Valores ma´ximos e mı´nimos da correlac¸a˜o para os va´rios sujeitos.
Olhos abertos Olhos fechados
Ma´ximo Mı´nimo Ma´ximo Mı´nimo
Sujeito1 0,1025 -0,1730 0,3040 -0,2860
Sujeito2 0,1060 0,0254 0,6005 -0,6570
Sujeito3 0,1715 -0,0152 0,5599 -0,4075
Sujeito4 0,0174 -0,2170 0,6010 -0,5220
Me´dia 0,0993 -0,3798 0,5163 -0,4681
A diferenc¸a acentuada nos valores ma´ximos e mı´nimos da correlac¸a˜o entre o ritmo
de atenc¸a˜o focalizada e o ritmo de relaxac¸a˜o de olhos fechados deve-se essencialmente
a dois factos. No ritmo alfa a amplitude do sinal e´ superior em relac¸a˜o ao restante
ru´ıdo e a` actividade associada a artefactos, logo, a componente de sinal que e´ comum
aos dois sensores e´ superior (relembra-se que os sensores esta˜o a adquirir ambos na
zona occipital mas em pontos diferentes do escalpe, logo o ru´ıdo e actividade sera˜o
diferentes em ambos). Por outro lado, o pro´prio estado de alerta tem uma largura
de banda superior a` do estado de relaxac¸a˜o com os olhos fechados. Com uma maior
largura de banda e´ mais fa´cil encontrar diferentes frequeˆncias dentro da mesma zona,
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neste caso, na zona occipital. Este facto verifica-se em maior detalhe na Figura 4.5 onde
e´ poss´ıvel ver os espectros de frequeˆncia do sinal referente ao ritmo de atenc¸a˜o de olhos
abertos no sujeito 3, mas cujos resultados sa˜o semelhantes para os restantes sujeitos.
Na Figura 4.6 temos o espectro referente ao ritmo de relaxac¸a˜o de olhos fechados.
4.2.5 Ana´lise da Densidade Espectral Cruzada
Para a ana´lise no regime de frequeˆncia utilizou-se a ana´lise da transformada ra´pida de
Fourier FFT 5 (Fast Fourrier Transform)e da densidade espectral cruzada ou CSD(cross
spectral density). Esta consiste no cruzamento da distribuic¸a˜o de energia das diver-
sas frequeˆncias de ambos os sinais, ou seja, e´ a correlac¸a˜o cruzada dos espectros de
frequeˆncia de ambos os sinais. Calcula-se segundo a expressa˜o 4.2
Pxy(ω) =
∑
m=−∞,+∞
Rxy(m)e-jωm (4.2)
e e´ usada para estudar a variabilidade de duas se´ries distintas no domı´nio espectral.
Em EEG, valores elevados da correlac¸a˜o cruzada espectral entre sinais adquiridos em
localizac¸o˜es distintas, teˆm sido considerados como evideˆncia estrutural e funcional da
ocorreˆncia de conexo˜es entre a´reas corticais[42]. A ana´lise da correlac¸a˜o espectral tem
tambe´m sido empregada no estudo das demeˆncias do tipo Alzheimer[43].
Foram de novo analisados dois troc¸os do sinal de cada sensor em ritmos de activi-
dade cerebral distitintos. Na Figura 4.5 temos os espectros de frequeˆncia e densidade
espectral cruzada do sinal referente ao ritmo de relaxac¸a˜o de olhos fechados para o su-
jeito 3. Na figura 4.6 temos os espectros de frequeˆncia e de densidade espectral cruzada
do sujeito 3, mas para o ritmo de atenc¸a˜o focalizada de olhos abertos.
E´ poss´ıvel verificar, quer pela FFT quer pela CSD, uma forte componente na
frequeˆncia de 10Hz para ambos os sinais. Os restantes picos no espectro da FFT
do sinal do EEG-Z correspondem a`s harmo´nicas da frequeˆncia de 10Hz. No sinal do
eegPLUX e´ poss´ıvel ver destacadamente a 1ª harmo´nica referente ao ritmo de 10Hz
enquanto as restantes esta˜o mais atenuadas. Posto isto e´ poss´ıvel afirmar que os sinais
esta˜o coerentes na frequeˆncia de 10Hz. Este facto e´ comum a todos os sujeitos como
se pode verificar na tabela 3 onde temos o ma´ximo de CSD, referente ao sinal de olhos
5 Algoritmo de elevada efica´cia para o ca´lculo da transformada de Fourier discreta.
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Figura 4.5: Densidade espectral cruzada do sinal referente ao ritmo de relaxac¸a˜o de
olhos fechados, para o sujeito 3.
fechados, sempre nos 10Hz, ou seja, ha´ coereˆncia entre os sinais.
Nos sinais adquiridos de olhos abertos e´ poss´ıvel verificar que o sinal e´ composto
por va´rias frequeˆncias com energias da mesma ordem de grandeza (Figura 4.6). As
componentes de maior energia esta˜o na banda dos 0-7 Hz e este facto e´ comum a todos
os sujeitos. Como se verifica na tabela 4.2 o ma´ximo de CSD varia na gama dos 1-3Hz
embora com valores de magnitude bastante baixos.
Tabela 4.2: Valores ma´ximos de CSD para os va´rios sujeitos nas respectivas
frequeˆncias.
Olhos abertos Olhos fechados
Sujeito CSD(dB) Frequeˆncia CSD(dB) Frequeˆncia(Hz)
Sujeito1 0,51 3,0 9,95 10
Sujeito2 4,67 1,0 9,91 10
Sujeito3 2,04 2,0 10,98 10
Sujeito4 -1,03 3,0 10,54 10
Me´dia 1,55 2,25 10,34 10
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Figura 4.6: Densidade espectral cruzada do sinal referente ao ritmo de atenc¸a˜o focal-
izada para o sujeito 3.
4.2.6 Conclusa˜o
No processo de validac¸a˜o por comparac¸a˜o encontra-se coereˆncia visual entre os sinais
de ambos os sensores. Atrave´s da ana´lise da correlac¸a˜o cruzada e da CSD foi poss´ıvel
confirmar a semelhanc¸a entre o sinal proveniente do eegPLUX e o sinal proveniente de
um sensor de mercado previamente validado.
4.3 Detecc¸a˜o de Ritmo Alfa
O segundo mecanismo de validac¸a˜o consiste no estudo da detecc¸a˜o de ritmo alfa. Como
e´ referido no cap´ıtulo 2, o ritmo alfa no sinal de EEG consiste numa oscilac¸a˜o electro-
magne´tica com frequeˆncias entre 8Hz e 12Hz. Este surge quando o sujeito esta´ relax-
ado com os olhos fechados, ou sonolento de olhos abertos. Estas ondas sa˜o atenuadas,
confundindo-se com os restantes ritmos, quando o sujeito permanece de olhos abertos
num estado de atenc¸a˜o focalizada ou em situac¸o˜es de maior tensa˜o. A atenuac¸a˜o do
ritmo alfa quando o sujeito abre os olhos e´ superior na regia˜o occipital. Portanto, e´
poss´ıvel identificar o nosso estado de alerta, atrave´s da detecc¸a˜o automa´tica do ritmo
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alfa no trac¸ado de EEG [44].
Neste estudo e´ utilizado o eegPLUX na versa˜o1.1 e software dedicado ao processa-
mento de ritmo alfa para estudar a sua lateˆncia apo´s o evento de fechar os olhos.
4.3.1 Procedimento
O sinal de EEG foi adquirido de uma amostra de oito volunta´rios sauda´veis, cinco do
sexo masculino e treˆs do sexo feminino com idades compreendidas entre os 21 e os
43 anos (me´dia 27+-10anos), alturas entre os 156-183cm (me´dia 171+-9cm) e pesos
compreendidos entre os 55 e os 87kg (me´dia 71+-9kg).
Os indiv´ıduos foram convidados a permanecer num estado relaxado e realizar a
simples tarefa de abrir e fechar os olhos de acordo com uma ordem do investigador. Os
sujeitos marcaram os eventos de fechar os olhos atrave´s de um switchPLUX 6 analo´gico.
Com a intenc¸a˜o de minimizar eventuais artefactos, os sujeitos realizaram o teste num
ambiente silencioso, com o mı´nimo de elementos de distracc¸a˜o.
O sensor foi posicionado na regia˜o occipital esquerda da cabec¸a, mais especifica-
mente na regia˜o entre os pontos O1 e C3 do sistema 10-20, o ele´ctrodo de refereˆncia foi
colocado sobre a apo´fise do ra´dio (Figura 4.7). Foram utilizadas superf´ıcies de detecc¸a˜o
descarta´veis de AgCl, sem recorrer a aplicac¸a˜o de gel condutor. A conversa˜o analo´gico
digital do sinal e respectivo envio bluetooth para o computador foi tambe´m realizada
pela unidade de aquisic¸a˜o bioPLUX.
Figura 4.7: Fotografia da aquisic¸a˜o de ritmo alfa num determinado sujeito.
6Bota˜o de marcac¸a˜o do sinal atrave´s da entrada analo´gica do bioPLUX
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4.3.2 Software
Foram desenvolvidos algoritmos de processamento de sinal com a finalidade de detectar
automaticamente o aparecimento do ritmo alfa no trac¸ado de EEG.
Antes da aplicac¸a˜o do algoritmo de detecc¸a˜o do ritmo alfa, os dados foram filtrados
para remover as altas frequeˆncias usando um filtro de suavizac¸a˜o com uma janela mo´vel
de me´dia com 20 pontos.
Os dados de cada sujeito foram segmentados em fragmentos de sinal que possu´ıam
apenas um evento de fechar os olhos. A segmentac¸a˜o foi feita tendo como refereˆncia o
sinal de activac¸a˜o do switch, que marcou os eventos de fechar os olhos, ficando todos
os segmentos com 9 segundos de durac¸a˜o tendo o corte sido efectuado exactamente 3
segundos antes e 6 segundos depois da marcac¸a˜o analo´gica. O algoritmo de detecc¸a˜o
foi enta˜o aplicado a cada segmento de sinal.
A detecc¸a˜o de ritmo alfa e´ baseada na ana´lise de frequeˆncia. O algoritmo calcula
a FFT do sinal usando uma janela deslizante de 500 ms (500 amostras), que percorre
o sinal avanc¸ando uma amostra apo´s o ca´lculo da FFT. Esta operac¸a˜o e´ repetida
sequencialmente ate´ alcanc¸ar a u´ltima amostra do sinal. Em cada iterac¸a˜o, o algoritmo
verifica se a frequeˆncia dominante esta´ na faixa de 9 a 12 Hz, calculando a raza˜o entre a
amplitude ma´xima das componentes na banda de 9 e 12 Hz, e a amplitude do ma´ximo
de todo o espectro, de acordo com a condic¸a˜o:
Max(FFT [9− 12Hz])
Max(FFT ) > λ (4.3)
com lambda pro´ximo de 17. Se a condic¸a˜o 4.3 for cumprida considera-se que estamos na
presenc¸a de ritmo alfa. Assume-se como o in´ıcio do ritmo alfa o instante que procede
imediatamente ao fim da janela onde este foi detectado.
O instante de aparecimento do ritmo alfa e´ medido atrave´s do intervalo de tempo
entre a activac¸a˜o do switch e o instante de detecc¸a˜o marcado pelo algoritmo.
4.3.3 Resultados
A Figura 4.8 mostra um exemplo da detecc¸a˜o do ritmo alfa para um determinado
sujeito. Neste caso, a lateˆncia de detecc¸a˜o das ondas alfa foi de 0,808 segundos.
7Neste caso em concreto utilizou-se 0,9.
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Figura 4.8: Detecc¸a˜o do ritmo alfa no trac¸ado de EEG apo´s o evento fechar os olhos.
Na Tabela 4.3 apresenta-se a me´dia e o desvio padra˜o do tempo medido entre o
evento fechar os olhos e a detecc¸a˜o do ritmo alfa para cada sujeito e a me´dia dos
resultados de todos os sujeitos.
Dos 24 fragmentos de sinal analisados, em todos o algoritmo detectou a presenc¸a
de ritmo alfa e em apenas um caso o ritmo foi detectado mais de 2 segundos(2,5s) apo´s
a activac¸a˜o do switch.
Tabela 4.3: Valores me´dios do instante de aparecimento de ritmo alfa para os va´rios
sujeitos.
Sujeito Me´dia(s) Desvio padra˜o(s)
Sujeito1 0.7 0.2
Sujeito2 0.6 0.1
Sujeito3 1.2 0.3
Sujeito4 1.6 0.9
Sujeito5 0.9 0.3
Sujeito6 0.7 0.3
Sujeito7 1.0 0.4
Sujeito8 1.4 0.3
Todos os sujeitos 1.1 0.5
4.3.4 Discussa˜o e Conclusa˜o
A lateˆncia da detecc¸a˜o do ritmo alfa variou entre 0,58s e 1,60s, com um desvio padra˜o de
0,12s a 0,98s. Em me´dia, o ritmo alfa foi detectado 1,0s depois do sujeito fechar os olhos,
com um desvio padra˜o de 0,5s. O elevado desvio padra˜o e´ justificado tendo em conta o
procedimento utilizado para a marcac¸a˜o dos eventos fechar os olhos. Atrave´s de uma
marcac¸a˜o manual do evento na˜o ha´ uma garantia de sincronismo nem de consisteˆncia no
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tempo entre o fechar dos olhos e o accionar do bota˜o. Este factor na˜o esta´ relacionado
com o desempenho do sensor que e´ avaliado pela qualidade do sinal, facilidade de
montagem e desconforto para o utilizador. A fidelidade do sinal e´ avaliada pelo facto
de que a informac¸a˜o que este nos da´ em relac¸a˜o ao estado de atenc¸a˜o do sujeito, esta´ de
acordo com o que se verifica pela ana´lise visual do mesmo. Quando o sujeito fecha os
olhos aparece de imediato uma forte componente de ritmo alfa no trac¸ado do EEG, por
outro lado, quando o sujeito reabre os olhos, a amplitude deste ritmo decresce dando
lugar a um conjunto variado de ritmos de actividade electroencefalogra´fica.
O estudo da detecc¸a˜o de ritmo alfa com base no sensor localizado foi previamente
publicado e divulgado atrave´s de apresentac¸a˜o oral na confereˆncia MEDICON 2010 em
Maio de 2010 na Gre´cia [Apeˆndice B]. De referir que o estudo foi realizado com a versa˜o
1.1 do EEG localizado, onde se utilizava apenas uma derivac¸a˜o com as especificac¸o˜es
de hardware ideˆnticas a`s da versa˜o final.
4.4 Detecc¸a˜o de Potenciais Evocados Auditivos
Os potenciais evocados sa˜o alterac¸o˜es da actividade electroencefalogra´fica espontaˆnea
relacionadas com eventos sensoriais, motores ou cognitivos, permitindo a medic¸a˜o di-
recta da resposta ele´ctrica do co´rtex a esses mesmos eventos. Perante est´ımulos visuais,
auditivos ou sensoriais, desenvolve-se um processo complexo ao n´ıvel dos hemisfe´rios
cerebrais, que consiste na recolha, transmissa˜o e processamento da informac¸a˜o, a que
se da´ o nome de percepc¸a˜o. Apo´s o est´ımulo, uma populac¸a˜o de neuro´nios espec´ıfica,
e´ activada em simultaˆneo ou sequencialmente, dando origem a potenciais ele´ctricos
pass´ıveis de medic¸a˜o ao n´ıvel do escalpe. As amplitudes dos potenciais evocados sa˜o,
no entanto, de uma ordem de grandeza muito inferior a` encontrada nos potenciais
espontaˆneos (uma amplitude mı´nima de 0,5µV contra uma amplitude de 10-30µV pre-
sente nos registos espontaˆneos) [1,19,30]. Assim sendo, para que os potenciais evocados
possam ser visualizados, dever-se-a´ proceder a uma repetic¸a˜o dos est´ımulos entre 50 a
200 vezes, consoante o tipo de est´ımulo e relac¸a˜o sinal/ru´ıdo que se pretende, e efectuar
a sua soma. Este procedimento faz emergir os potenciais evocados do ru´ıdo provocado
pelos potenciais espontaˆneos, sendo aplicado com base no pressuposto de que estes
u´ltimos sa˜o independentes do est´ımulo [30].
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Os potenciais evocados associados a um dado est´ımulo podem apresentar va´rios
picos de amplitude, os quais se designam por componentes.
A forma da onda pode ser qualitativamente caracterizada atrave´s de treˆs dimenso˜es
principais: amplitude, lateˆncia e distribuic¸a˜o no escalpe. A amplitude fornece um ı´ndice
de extensa˜o da actividade neuronal, a lateˆncia (intervalo de tempo entre o est´ımulo e
a componente) revela o instante em que ocorre essa activac¸a˜o, e a distribuic¸a˜o espacial
da´ informac¸a˜o sobre o gradiente de potencial da componente ao n´ıvel do escalpe em
qualquer instante [1].
Os sinais de potenciais evocados podem ser positivos, sendo representados pela letra
P, de que e´ exemplo o P300; ou negativos, representando-se nesse caso pela letra N e
sendo exemplos o N100 e o N400. Os d´ıgitos indicam o tempo aproximado em milis-
segundos que decorre apo´s o est´ımulo. A amplitude e lateˆncia das componentes que
ocorrem 100ms apo´s o in´ıcio do est´ımulo sa˜o consideradas, essencialmente, exo´genas,
sendo influenciadas por atributos f´ısicos do est´ımulo. Podendo, tambe´m, variar de
indiv´ıduo para indiv´ıduo e com o seu pro´prio estado. Por outro lado, componentes
consideradas com um cariz mais endo´geno, como o P300, na˜o sa˜o obrigatoriamente re-
spostas a est´ımulos, variando em amplitude, lateˆncia e distribuic¸a˜o no escalpe consoante
estrate´gias, expectativas, e outras actividades mentais desenvolvidas. Este feno´meno
ocorre, uma vez que, os potenciais adquiridos sa˜o progressivamente mais complexos
com o aumento da lateˆncia. Desta forma, as primeiras componentes sa˜o dependentes
essencialmente do tipo de est´ımulo, enquanto, as componentes de lateˆncia mais elevada
dependem fortemente de mecanismos cognitivos como a atenc¸a˜o ou a expectativa.
A onda P300 representa func¸o˜es cognitivas envolvidas na orientac¸a˜o da atenc¸a˜o,
na adaptac¸a˜o contextual, na modulac¸a˜o e resoluc¸a˜o de respostas, consistindo na so-
breposic¸a˜o de duas sub-componentes principais: P3a e P3b. A sub-componente P3a
reflecte a orientac¸a˜o automa´tica da atenc¸a˜o para os est´ımulos novos, sendo gerada nas
regio˜es cerebrais pre´-frontal, frontal e temporal anterior. Ja´ a sub-componente P3b
tem uma distribuic¸a˜o predominantemente centro-parietal, tendo uma maior lateˆncia e
estando mais relacionada com a expectativa que a P3a. A Figura 4.9 representa as
sub-componentes t´ıpicas do P300, bem como as localizac¸o˜es onde podem ser adquiri-
das[1].
O N100 pode ser originado pela percepc¸a˜o de um est´ımulo auditivo, tendo ao n´ıvel
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Figura 4.9: Subcomponentes t´ıpicas do P300 e respectivas localizac¸o˜es[1].
do escalpe uma distribuic¸a˜o fronto-central. A sua amplitude depende fortemente do
in´ıcio do som, do seu volume, do intervalo inter-est´ımulos.
O N200 esta´ associado a` percepc¸a˜o, discriminac¸a˜o, reconhecimento e classificac¸a˜o
de um est´ımulo auditivo. E´ frequentemente visto como parte de um complexo de
componentes que inclui a P3a e a P3b, respondendo funcionalmente de forma muito
semelhante a` componente P3b. A amplitude deste complexo depende da imprevisi-
bilidade do est´ımulo, sendo mais fraco quando os est´ımulos sa˜o repetitivos, mais forte
quando sa˜o aleato´rios e desaparecendo quando o sujeito controla a gerac¸a˜o do est´ımulo
auditivo. Desta forma, a amplitude de ambas e´ pass´ıvel de ser afectada por um mesmo
est´ımulo. Esta e´ uma das razo˜es pela qual e´ habitual pesquisarem-se P3 e N2 juntos,
uma vez que, sa˜o sens´ıveis a manipulac¸o˜es similares.
4.4.1 Procedimento
Para a detecc¸a˜o de potenciais evocados auditivos atrave´s do eegPLUX foram analisados
dois sujeitos sem antecedentes de problemas auditivos, neurolo´gicos, de aprendizagem
ou stress. Um do sexo masculino e outro do sexo feminino com idades de 21 e 23 anos,
alturas compreendidas entre 180cm e158cm e pesos entre 56kg e 87kg.
Os sujeitos receberam um conjunto de est´ımulos auditivos atrave´s de auriculares,
deitados numa cadeira reclinada, com a instruc¸a˜o de permanecerem relaxados e atentos
a` tarefa de contar mentalmente apenas os sons raros, da se´rie de sons frequentes que
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iriam ouvir. O est´ımulo infrequente tem uma frequeˆncia sonora de 1900Hz e o est´ımulo
frequente de 900Hz. Ambos os est´ımulos teˆm uma intensidade de 81dB e durac¸a˜o de
50ms.A percentagem de est´ımulos infrequentes e´ de 15% e o tempo entre est´ımulos
varia segundo uma distribuic¸a˜o uniforme entre 1100ms e 1400ms, com o objectivo de
aumentar o grau de expectativa do sujeito.
4.4.2 Hardware
Os sinais foram adquiridos com o sensor eegPLUXv1.2, a digitalizac¸a˜o e o envio blue-
tooth para o computador foram feitos atrave´s do sistema de aquisic¸a˜o bioPLUX.
O sensor foi colocado pro´ximo do ele´ctrodo F3 no sistema 10-20 e foi analisado
apenas um canal de aquisic¸a˜o. Para a gerac¸a˜o dos est´ımulos e marcac¸a˜o do sinal no
instante de cada est´ımulo foi necessa´rio programar um microcontrolador8.
O microcontrolador e´ em DIP (dual in line package) para facilitar a sua imple-
mentac¸a˜o em breadboard. Esta´ ligado aos auriculares, por onde transmite os dois tipos
de est´ımulos, a` porta digital e a uma porta analo´gica do bioPLUX, atrave´s das quais
se sincronizam o sinal com os est´ımulos. Na Figura 4.10 temos o esquema simplificado
da montagem referida.
O sistema de gerac¸a˜o de est´ımulos possui dois modos de funcionamento o N100 e
o P300. No modo N100 gera apenas um tipo de est´ımulo e no modo P300 gera dois
tipos de est´ımulos com a probabilidade que foi previamente definida. Possui ainda um
switch que permite ao operador seleccionar facilmente o modo de funcionamento e 3
LED’s: um indica o correcto funcionamento do sistema e os outros da˜o a indicac¸a˜o de
qual dos modos esta´ activo. O sistema possui ainda um potencio´metro de alta precisa˜o
para regular a amplitude do sinal de entrada dos auriculares.
4.4.3 Firmware
Como e´ referido anteriormente, a func¸a˜o principal do firmware implementado no mi-
crocontrolador e´ gerar e, simultaneamente, marcar o instante dos est´ımulos auditivos.
O controlo do tipo de est´ımulo e do intervalo de tempo entre eles e´ baseado na gerac¸a˜o
de distribuic¸o˜es de nu´meros pseudo-aleato´rios. Para tal, utiliza-se a func¸a˜o random
8Foi utilizado um ATMEGA168 da ATMEL provido de um bootloader interno, que possibilita a
programac¸a˜o do mesmo atrave´s de instruc¸o˜es baseadas na linguagem C.
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Figura 4.10: Esquema representativo da arquitectura de aquisic¸a˜o de potenciais evo-
cados.
previamente implementada para gerar distribuic¸o˜es uniformes dentro do intervalo pre-
tendido pelo utilizador. O valor inicial, denominado semente, da func¸a˜o random foi
propositadamente apontado para o valor de tensa˜o de uma entrada analo´gica que esta´
no ar, desta forma, a aleatoriedade do ru´ıdo encarrega-se de gerar diferentes sementes
e por isso na˜o ha´ o risco de repetir sequeˆncias de est´ımulos a cada reiniciar do sistema.
Na Figura 4.11 apresenta-se o diagrama do firmware implementado e os algoritmos de
gerac¸a˜o da durac¸a˜o e da percentagem de est´ımulos.
Para gerar est´ımulos infrequentes com 15% de probabilidade utiliza-se uma dis-
tribuic¸a˜o uniforme de 100 nu´meros. Sabendo que a probabilidade de em cada ensaio
sair um dos 15 primeiros nu´meros e´ igual a 15%, utiliza-se a expressa˜o:
if(random(100)) < 15 (4.4)
Caso a condic¸a˜o 4.4 seja verdadeira e´ gerado um est´ımulo infrequente, caso contra´rio
e´ gerado um est´ımulo frequente.
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Figura 4.11: Rotina de gerac¸a˜o e sincronizac¸a˜o de est´ımulos auditivos.
4.4.4 Software de Processamento
Desenvolveu-se um co´digo de processamento de sinal com a finalidade de realc¸ar o sinal
dos potenciais evocados sobre o restante trac¸ado de EEG.
Para tal, percorre-se o sinal ate´ ao marcador analo´gico deixado pelo microcontro-
lador sempre que o mesmo enviava um est´ımulo ao paciente. Encontrando o marcador
no canal analo´gico faz-se a verificac¸a˜o do canal digital, caso este tambe´m esteja high
guarda-se as 800 amostras (corresponde a 800ms) subsequentes no vector infrequentes.
Caso esteja apenas o marcador analo´gico a high guardam-se as 800 amostras seguintes
no vector frequentes. O procedimento e´ repetido de est´ımulo em est´ımulo, acrescen-
tando sempre as amostras referentes a um novo est´ımulo no vector correspondente.
Alcanc¸ado o fim do sinal e´ feito o somato´rio dos est´ımulos em cada vector. Estamos
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agora com dois vectores de comprimento 800 amostras que possuem o somato´rio dos
est´ımulos frequentes e o somato´rio dos est´ımulos infrequentes. O sinal de cada vec-
tor e´ dividido pelo nu´mero de est´ımulos que foi somado em cada um e e´ aplicada a
func¸a˜o de transfereˆncia do sensor, obtendo assim, o trac¸ado dos potenciais evocados
em microvolt.
4.4.5 Resultados
Para o sujeito 1 foram realizados treˆs ensaios e em todos eles o sujeito permaneceu
relaxado de olhos fechados. No sujeito 2 foram realizados dois ensaios em que num deles
o sujeito permaneceu de olhos fechados e no outro de olhos abertos. O objectivo consiste
em analisar a influeˆncia da restante actividade cerebral na aquisic¸a˜o dos potenciais
evocados.
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Figura 4.12: Potenciais evocados referentes ao sujeito 1, 1ºensaio com 19 est´ımulos
infrequentes e 751 est´ımulos frequentes.
Na Figura 4.12 e´ poss´ıvel identificar o complexo N200/P300 no gra´fico dos est´ımulos
infrequentes. O complexo inicia-se com uma despolarizac¸a˜o negativa um pouco antes
dos 200ms seguido de uma componente positiva por volta dos 300ms. O sinal dos
est´ımulos infrequentes possui tambe´m algum ru´ıdo de mais alta frequeˆncia tambe´m
devido a` baixa estat´ıstica de 19 est´ımulos. Nos est´ımulos frequentes na˜o e´ poss´ıvel
identificar nitidamente a presenc¸a de algum potencial evocado.
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• Ensaio 2 do sujeito 1
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Figura 4.13: Potenciais evocados referentes ao sujeito 1, 2ºensaio com 51 est´ımulos
infrequentes e 1187 est´ımulos frequentes.
Na Figura 4.13, ao n´ıvel dos est´ımulos frequentes verifica-se nitidamente a presenc¸a
de um N100. Este corresponde a` despolarizac¸a˜o negativa ligeiramente antes dos 100ms.
Ao n´ıvel dos est´ımulos infrequentes verifica-se a presenc¸a de N100 e novamente do
complexo N200/P300, neste ensaio ja´ com uma quantidade de ru´ıdo bastante inferior
devido ao aumento do nu´mero de est´ımulos. Este complexo inicia-se um pouco antes
dos 200ms e prolonga-se ate´ aos 400ms. Analisando apenas o potencial P300 verifica-se
a formac¸a˜o das suas componentes P3a e P3b.
• Ensaio 3 do sujeito 1
Na Figura 4.14, mais concretamente no gra´fico dos est´ımulos frequentes, identifica-
se, ainda que de uma forma te´nue, a presenc¸a de um potencial N100. No gra´fico dos
est´ımulos infrequentes temos um N200 muito n´ıtido e um P300 ja´ com menos visibil-
idade. O potencial N200 esta´ associado a` percepc¸a˜o, um processo que ja´ corresponde
a um n´ıvel de cognic¸a˜o mas baixo. O P300 envolve um n´ıvel de cognic¸a˜o superior,
esta´ associado a` atenc¸a˜o e principalmente a` expectativa que o sujeito tem na sequeˆncia
de est´ımulos. E´ normal que ao terceiro ensaio o sujeito permanec¸a com uma maior
passividade em relac¸a˜o a` sequeˆncia auditiva e por isso um n´ıvel de atenc¸a˜o e, conse-
quentemente expectativa, mais baixo. Da´ı a baixa amplitude do P300 em relac¸a˜o ao
N200.
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Figura 4.14: Potenciais evocados referentes ao sujeito 1, 3ºensaio com 25 est´ımulos
infrequentes e 1132 est´ımulos frequentes.
• Ensaio 1 do sujeito 2
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Figura 4.15: Potenciais evocados referentes ao sujeito 2, 1ºensaio com 24 est´ımulos
infrequentes e 1348 est´ımulos frequentes.
Na Figura 4.15 verifica-se tambe´m, nos est´ımulos infrequentes, a existeˆncia de um
complexo N200/P300. Nota-se a presenc¸a de ru´ıdo de mais elevada frequeˆncia devido a`
baixa estat´ıstica de 24 est´ımulos. Pode considerar-se, ao n´ıvel dos est´ımulos frequentes,
o in´ıcio de um potencial N100, ligeiramente antes dos 100ms.
• Ensaio 2 do sujeito 2
A Figura 4.16 corresponde ao teste onde o paciente se encontrou de olhos abertos.
E´ poss´ıvel identificar o complexo N200/P300 nos est´ımulos infrequentes embora com
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Figura 4.16: Potenciais evocados referentes ao sujeito 2, 2ºensaio com 39 est´ımulos
infrequentes e 1303 est´ımulos frequentes. Ensaio realizado de olhos abertos.
uma amplitude relativamente menor a` do teste realizado de olhos fechados. Ha´ tambe´m
um aumento do n´ıvel de ru´ıdo, que neste caso, na˜o se deve a` estat´ıstica mas sim ao
facto de o sujeito permanecer de olhos abertos.
4.4.6 Informac¸a˜o Espacial
Na Figura 4.17, referente ao estudo dos potenciais evocados do sujeito 1, esta˜o rep-
resentados os treˆs sinais provenientes de cada canal de aquisic¸a˜o do eegPLUXv1.2.
Encontra-se informac¸a˜o relacionada com os potenciais evocados nos treˆs canais, emb-
ora se verifiquem diferenc¸as na informac¸a˜o de cada um. Associando as diferenc¸as em
cada canal de aquisic¸a˜o, a` posic¸a˜o relativa de cada par de ele´ctrodos, sera´ poss´ıvel
mapear espacialmente o sinal ele´ctrico cerebral na a´rea ocupada pelo sensor.
4.4.7 Discussa˜o e Conclusa˜o
O potencial N100 na˜o aparece com grande definic¸a˜o em nenhum dos ensaios, tal deve-se
a` posic¸a˜o onde foi colocado o sensor. O ponto F3 e´ um local que favorece a aquisic¸a˜o de
potenciais como o N200 e o P300 mas onde, por outro lado, N100 pode estar atenuado.
O N200/P300 esta´ presente em todos os ensaios de ambos os sujeitos e com a
particularidade de num dos ensaios o N200 aparecer nitidamente mais amplo que o
P300. Trata-se do terceiro ensaio do sujeito 1 onde este ja´ acusava habituac¸a˜o ao
teste e desatenc¸a˜o aos est´ımulos, da´ı que continue a surgir com muita nitidez o N200,
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Figura 4.17: Potenciais evocados referentes ao sujeito 1, 1ºensaio com 19 est´ımulos
infrequentes e 751 est´ımulos frequentes. Sinal proveniente dos treˆs canais de aquisic¸a˜o
do eegPLUXv1.2.
associado a` percepc¸a˜o sonora e o P300 aparec¸a com uma amplitude bastante mais
reduzida, associado a` atenc¸a˜o e expectativa. Nota-se um decre´scimo na amplitude
dos potenciais de cada sujeito, a` medida que os ensaios se foram repetindo. O factor
repetic¸a˜o cria uma habituac¸a˜o e diminui o factor de impacto que o teste tem quando
e´ aplicado pela primeira vez.
Na ana´lise espacial sa˜o estudados os treˆs canais do sensor eegPLUXv1.2. Verificam-
se diferenc¸as no sinal de cada canal de aquisic¸a˜o. Estas diferenc¸as, devidamente as-
sociadas a` posic¸a˜o de cada canal, permitem extrair informac¸a˜o espacial do sinal de
EEG.
O sensor revelou os resultados em concordaˆncia com o esperado.
Cap´ıtulo 5
Concluso˜es
Os primeiros passos no desvendar do ce´rebro humano pela electroencefalografia, deram-
se ha´ aproximadamente, uma centena de anos atra´s. Desde cedo se percebeu, que
esta seria uma te´cnica que revolucionaria tudo, o que ate´ enta˜o se conhecia sobre os
processos cerebrais. Actualmente, continua a estar em franca evoluc¸a˜o, pela importante
contribuic¸a˜o que constitui para o mundo das neurocieˆncias, das aplicac¸o˜es cl´ınicas a`
investigac¸a˜o. Contribuir para o cont´ınuo desenvolvimento da te´cnica e dos meios de
diagno´stico no geral, constitui uma motivac¸a˜o muito forte.
O desenvolvimento de um sensor desde a sua prototipagem ate´ a` fase de pre´-
produc¸a˜o constitui um grande desafio, extremamente enriquecedor.
5.1 Resultados Gerais
O processo de desenvolvimento garantiu, atrave´s das opc¸o˜es de dimensionamento e
implementac¸a˜o seleccionadas, que o sensor cumpria os requisitos te´cnicos delineados.
Na etapa de validac¸a˜o e´ demonstrado o correcto funcionamento do sensor desen-
volvido, em conformidade com os requisitos de ergonomia, facilidade de utilizac¸a˜o e
qualidade de sinal.
Do processo de validac¸a˜o por comparac¸a˜o concluiu-se, atrave´s da ana´lise da cor-
relac¸a˜o cruzada e da CSD, que o sensor desenvolvido esta´ em conformidade com um
equipamento previamente validado.
A aplicac¸a˜o do sensor no estudo da lateˆncia das ondas alfa demonstrou elevada
facilidade de utilizac¸a˜o do sensor e mı´nimo desconforto para o utilizador. Este estudo
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apresentou ainda resultados quanto a` fidelidade do sensor, pela forma como o sinal
adquirido reportou alterac¸o˜es no n´ıvel de alerta de um grupo de indiv´ıduos. Como foi
referido anteriormente este estudo deu origem a um artigo apresentado na confereˆncia
MEDICON2010, na Gre´cia.
No estudo da detecc¸a˜o de potenciais evocados auditivos, foi poss´ıvel identificar
potenciais como o N100, o complexo N200/P300 e respectivas sub-componentes, mesmo
com uma estat´ıstica de aquisic¸a˜o inferior ao comum. As diferenc¸as visualizadas entre
os treˆs canais de aquisic¸a˜o do eegPLUXv1.2 permitem extrair informac¸a˜o espacial do
sinal de EEG. Estes resultados estabelecem um padra˜o de qualidade e fidelidade de
sinal acima da me´dia.
O sensor desenvolvido veio ao encontro dos requisitos definidos no cap´ıtulo 3 e
constitui um contributo, no que concerne a` aquisic¸a˜o de sinal de EEG, quer em meio
cl´ınico, quer em investigac¸a˜o.
O trabalho realizado durante a tese foi desenvolvido nas instalac¸o˜es da PLUX,
Wireless biosignals, integrado no seu departamento orgaˆnico de Investigac¸a˜o e Desen-
volvimento (I&D). O sensor desenvolvido enquadra a gama de sensores da empresa.
5.2 Contribuic¸o˜es
O principal objectivo desta tese passou pelo desenvolvimento e validac¸a˜o de um sensor
de electroencefalografia localizado. Neste contexto, foram desenvolvidas soluc¸o˜es ao
n´ıvel de hardware e software, que perfazem uma lista de contribuic¸o˜es para o desen-
volvimento da electroencefalografia.
• Electro´nica analo´gica miniaturizada.
Desenvolveu-se electro´nica analo´gica miniaturizada de acondicionamento de sinal
de electroencefalografia.
• Suporte f´ısico.
Foi desenhado e concebido um encapsulamento para a aquisic¸a˜o de sinais de EEG
em montagem bipolar. Para que este cumprisse os requisitos definidos, os materi-
ais utilizados foram seleccionados de acordo com a condutibilidade ele´ctrica, rigidez,
densidade e toxicidade de cada um.
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• Protocolos de aquisic¸a˜o de sinal de EEG.
Foram estudados e implementados protocolos e metodologias rigorosas de recolha
de sinais de EEG.
• Algoritmos de processamento de sinal de electroencefalografia.
Nos estudos de validac¸a˜o foram desenvolvidos algoritmos de processamento de
sinal com diferentes funcionalidades. Implementaram-se me´todos matema´ticos de com-
parac¸a˜o de sinais de EEG, algoritmos de detecc¸a˜o automa´tica de ritmo alfa e co´digo
de processamento de potenciais evocados.
• Hardware de sincronismo e gerac¸a˜o de est´ımulos auditivos.
No contexto da detecc¸a˜o de potenciais evocados, e´ desenvolvido um gerador de
est´ımulos auditivos. Este possibilita o controlo de va´rios paraˆmetros, como o intervalo
de tempo entre est´ımulos, percentagem de sons frequentes e infrequentes e intensidade,
frequeˆncia e durac¸a˜o do est´ımulo auditivo.
• Soluc¸a˜o com aplicabilidade num detector automa´tico de sonoleˆncia.
Associando o sensor desenvolvido, a` implementac¸a˜o do algoritmo de detecc¸a˜o de
ritmo alfa em tempo real, e´ apresentada uma soluc¸a˜o na detecc¸a˜o automa´tica de
sonoleˆncia.
• Soluc¸a˜o com aplicabilidade cl´ınica na detecc¸a˜o de potencias evocados
auditivos.
O sistema de potenciais evocados, que reu´ne o gerador de est´ımulos, o sensor eeg-
PLUXv1.2 e o algoritmo de processamento de potenciais evocados, constitui uma
contribuic¸a˜o do trabalho desenvolvido com aplicabilidade cl´ınica, nomeadamente no
diagno´stico de patologias auditivas.
5.3 Trabalho Futuro
No pro´ximo passo deste projecto pretende-se elaborar um estudo que, atrave´s de um
protocolo de aquisic¸a˜o de sinais espec´ıfico, possibilite a validac¸a˜o da capacidade de
mapeamento espacial do eegPLUX.
64 CAPI´TULO 5. CONCLUSO˜ES
Seguidamente, pretende-se submeter o sensor a um processo de validac¸a˜o cl´ınico
que mec¸a a aceitac¸a˜o de um grupo de pacientes a` nova tecnologia. Implementando um
padra˜o de estudo a` base de um inque´rito, onde se medira´ a sensibilidade dos pacientes
em relac¸a˜o a` ergonomia e dissimulac¸a˜o do sensor. O sensor pode facilmente ser testado
em regime ambulato´rio ou de internato. O mesmo tipo de inque´rito sera´ aplicado ao
corpo cl´ınico para avaliar a qualidade da informac¸a˜o que esta topologia de aquisic¸a˜o
pode trazer.
O desenvolvimento de uma nova tecnologia implica sempre uma continuidade no
processo de optimizac¸a˜o. A frequeˆncia deste ciclo de renovac¸a˜o e´ ditada em grande
parte pelas condicionantes do mercado. De qualquer das formas, existe um conjunto
de caracter´ısticas que se pretendem implementar e optimizar numa pro´xima versa˜o:
• Reduzir a a´rea de contacto dos ele´ctrodos.
Desenvolver uma nova tecnologia de contacto que permita, ao mesmo tempo, uma
melhoria na qualidade de sinal, um aumento da facilidade de utilizac¸a˜o do sensor e
uma a´rea de contacto inferior, como e´ ilustrado no proto´tipo da Figura 5.1, consi-
stira´ num grande avanc¸o na˜o so´ para as qualidades do sensor mas tambe´m para a
electroencefalografia no geral.
• Integrac¸a˜o do mo´dulo de digitalizac¸a˜o e envio bluetooth no suporte do
sensor.
Integrar toda a aquisic¸a˜o no mesmo encapsulamento, desde que este tenha di-
menso˜es reduzidas, sera´ tambe´m um aumento significativo para a dissimulac¸a˜o e er-
gonomia do sistema. Proporcionara´ um conforto de utilizac¸a˜o sem equivalente.
• Aumento do nu´mero de canais de aquisic¸a˜o por unidade de a´rea.
O aumento do nu´mero de canais (Figura 5.1) na mesma a´rea esta´ tambe´m depen-
dente da optimizac¸a˜o do contacto com o escalpe. Consistira´ num acre´scimo significativo
na quantidade de informac¸a˜o a retirar do sensor.
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Figura 5.1: Proto´tipo do encapsulamento da pro´xima versa˜o do eegPLUX.
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Apeˆndice A
Dimensionamento
Este apeˆndice e´ confidencial. Nele sa˜o expostas e justificadas todas as opc¸o˜es de di-
mensionamento, os esquema´ticos do circuito, os desenhos da placa de circuito impresso
e os desenhos te´cnicos do suporte f´ısico do sensor.
A.1 Hardware
A arquitectura do sensor foi projectada no software eagle. O eagle e´ um programa
de desenho de circuitos, com inu´meras funcionalidades que permite a integrac¸a˜o de
diversas bibliotecas. Atrave´s deste software e´ poss´ıvel criar o esquema´tico do circuito
e desenhar tambe´m a placa de circuito impresso. Na Figura A.1 esta´ o esquema´tico do
eegPLUX.
A.1.1 Entrada diferencial
Como e´ referido no texto da tese, a topologia diferencial permite amplificar uma
diferenc¸a de potencial entre dois pontos e ao mesmo tempo atenuar o ru´ıdo de modo
comum.
O amplificador de instrumentac¸a˜o utilizado e´ o INA333AID da Texas Instruments.
Trata-se de um amplificador de instrumentac¸a˜o de baixa poteˆncia e elevada precisa˜o.
As suas reduzidas dimenso˜es e o seu baixo consumo fazem dele a escolha ideal para
aplicac¸o˜es porta´teis. O ganho e´ facilmente regula´vel pela resisteˆncia R3 (A.1) atrave´s
da expressa˜o A.1.
G = 1 + 100Kohm
R3 (A.1)
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Figura A.1: Esquema´tico do circuito do eegPLUX.
A tensa˜o de offset deste amplificador e´ de 25µV e a variac¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda com
a temperatura (drift) e´ de 0,1µV/C. A rejeic¸a˜o de modo comum (CMRR) tem um valor
t´ıpico de 110dB. A sua impedaˆncia de entrada e´ de 100Ghoms e a sua corrente de con-
sumo e´ de aproximadamente 50uA. O INA333 possui ainda uma protecc¸a˜o interna para
eliminar ru´ıdo de alta frequeˆncia logo a` entrada do dispositivo de aquisic¸a˜o. A rejeic¸a˜o
de modo comum deste andar de amplificac¸a˜o e´ menos eficaz nas altas frequeˆncias, logo
torna-se criteriosa a atenuac¸a˜o destas antes de serem amplificadas pelo amplificador.
A tensa˜o a` sa´ıda deste amplificador e´ dada pela expressa˜oA.2.
V out = G(V in1− V in2) + V ref(gnd) (A.2)
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A.1.2 Amplificac¸a˜o
Como e´ descrito no cap´ıtulo 2, o sinal a ser medido e´ da ordem dos uV e da´ı a ne-
cessidade de amplificac¸a˜o. A amplificac¸a˜o e´ feita em treˆs esta´gios como vemos na
Figura A.1. O primeiro esta´gio de amplificac¸a˜o e´ dado pelo ganho de modo diferencial
no INA333AID com um ganho de 10, no segundo e terceiro esta´gio de amplificac¸a˜o
utiliza-se o OPA2333 numa montagem que lhe confere um ganho de 100 e 40 respecti-
vamente. A topologia de amplificac¸a˜o por blocos implementada tem como objectivo a
melhoria do comportamento do circuito. Ao dividir a amplificac¸a˜o em blocos e´ poss´ıvel
reduzir o ganho individual de cada amplificador. Quanto mais elevado for o ganho
individual de um ampop menor e´ a sua largura de banda, dado uma figura de me´rito
constante. Ao reduzir a amplificac¸a˜o individual do amplificador obteˆm-se vantagens
em relac¸a˜o a` saturac¸a˜o e principalmente em relac¸a˜o a` estabilidade do circuito. Por fim,
o u´ltimo objectivo desta implementac¸a˜o e´ desacoplar os andares de filtragem, como
sera´ descrito mais adiante no dimensionamento dos filtros.
A escolha do OPA2333 justifica-se com a sua elevada performance em todos os
paraˆmetros de interesse. A tensa˜o de offset, ou seja, a tensa˜o cont´ınua que o amplifi-
cador impo˜e ao sinal de sa´ıda e´ de 10uV no ma´ximo. O drift ou a variac¸a˜o de sinal
com a temperatura e´ de 0,05µV/C. Este amplificador introduz no ma´ximo 1,1uV pico-
a-pico de ru´ıdo. O valor da corrente parasita que entra nos terminais do amplificador
(input bias current) situa-se nos 70pA. O OPA2333 e´ rail-to-rail tanto na tensa˜o de
entrada como na tensa˜o de sa´ıda. Na escolha deste amplificador foi ainda considerado
o tamanho do package e o consumo que e´ tipicamente de 17uA por amplificador, como
sa˜o utilizados dois temos um total de 34µA.
A.1.3 Filtragem
O sinal biolo´gico como o EEG possui bandas de frequeˆncias com maior energia, as-
sociadas aos va´rios ritmos cerebrais. Estas bandas va˜o desde os 1Hz ate´ pouco mais
que 20Hz, no que toca a informac¸a˜o u´til. Por este motivo, e para na˜o violar o teo-
rema de Nyquist, e´ necessa´rio limitar a largura de banda do sinal adquirido. Para isso
implementaram-se dois blocos de filtragem desacoplados entre eles, onde cada bloco e´
composto por um filtro passa-baixo e um filtro passa-alto. Individualmente, sa˜o filtros
passivos de primeira ordem cuja func¸a˜o de transfereˆncia e´ dada pela equac¸a˜o A.3 e a
A.1. HARDWARE 73
frequeˆncia de corte e´ dada pela equac¸a˜o A.4.
V out
V in
= 11 + piCfRf
(A.3)
fc =
1
2piCfRf
(A.4)
A definic¸a˜o de frequeˆncia de corte e´ a frequeˆncia para a qual o sinal de sa´ıda do
filtro e´ atenuado em -3dB. Individualmente, o filtro passa-baixo tem uma frequeˆncia de
corte de aproximadamente 49Hz e o filtro passa-alto de aproximadamente 0,80Hz. Na
realidade, como temos dois blocos de filtragem o conjunto dos dois filtros passa-baixo
e o conjunto dos dois passa-alto torna a atenuac¸a˜o mais eficaz e aumenta a velocidade
de transic¸a˜o entre a banda de passagem e a banda de corte, ou seja, a banda passante
e´ mais selectiva. Os filtros passa-baixo e passa-alto sa˜o considerados de segunda ordem
pois possuem dois po´los reais, nas respectivas frequeˆncias de corte. Neste caso para
estas frequeˆncias teremos uma atenuac¸a˜o de -6dB.
De referir ainda a preocupac¸a˜o em aumentar a impedaˆncia do segundo filtro em
relac¸a˜o ao primeiro, dentro de cada bloco, para que este na˜o altere o valor da frequeˆncia
de corte nem interfira na efica´cia do primeiro. Na˜o so´ pelo motivo anterior, mas tambe´m
para na˜o haver perdas de sinal pela ground, as resisteˆncias R5 e R11 sa˜o dimensionadas
com valor de impedaˆncia elevada.
A.1.4 Desenho da placa de circuito impressos
A placa de circuito impresso ou printed circuit board(PCB) surge como uma necessidade
de miniaturizac¸a˜o do circuito e como uma forma de reduzir a susceptibilidade ao ru´ıdo.
Nas figuras A.2 e A.3 temos os componentes e localizac¸a˜o na face superior e na face
posterior, respectivamente, da PCB. Nas figuras A.4 e A.5 encontra-se a arquitectura
das vias na face superior e na face posterior da PCB, respectivamente.
Para reduzir as dimenso˜es da PCB, a disposic¸a˜o geome´trica foi optimizada ao
ma´ximo. Por motivos de optimizac¸a˜o do processo de produc¸a˜o foram colocados os
componentes como resisteˆncias e condensadores na face posterior e circuitos integrados
IC’s na face superior.
Na tabela A.1 apresentam-se a lista de componentes do circuito.
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Tabela A.1: Lista de componentes, valor e package do sensor desenvolvido.
Part Value Device Package Library
C2 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
C3 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
C4 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
C5 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
C6 100nF C-EUC0402 C0402 rcl
C7 100nF C-EUC0402 C0402 rcl
C8 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
C9 1uF C-EUC0402 C0402 rcl
GND - - 2,15/1,0 wirepad
IC1 - opa2333 MSOP8 national-2
IC2 - IINA333AID V SSOP8DGK INA333
IN+ - - 1,6/0,9 wirepad
IN- - - 1,6/0,9 wirepad
OUT - - 1,6/0,8 wirepad
R1 2.2k R− EUR0402 R0402 rcl
R2 2.2k R− EUR0402 R0402 rcl
R3 11k R− EUR0402 R0402 rcl
R4 3.3k R− EUR0402 R0402 rcl
R5 100k R− EUR0402 R0402 rcl
R6 100k R− EUR0402 R0402 rcl
R7 1k R− EUR0402 R0402 rcl
R8 3.3k R− EUR0402 R0402 rcl
R9 100k R− EUR0402 R0402 rcl
R10 40k R− EUR0402 R0402 rcl
R11 1k R− EUR0402 R0402 rcl
V+ - - 1,6/0,8 wirepad
V- - - 1,6/0,8 wirepad
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A.2 Encapsulamento
Como e´ referido no cap´ıtulo 3 o encapsulamento do sensor cumpre a func¸a˜o de dar
suporte a` electro´nica de aquisic¸a˜o e acondicionamento a`s snaps, e ao mesmo tempo re-
alizar a blindagem do sensor. O encapsulamento foi projectado com recurso ao software
Solidworks.
Nas figuras A.6,A.7 e A.8 esta˜o representados os desenhos te´cnicos de cada pec¸a
individualmente e nas figuras A.9 e A.10 temos o desenho te´cnico do conjunto.
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Figura A.2: Componentes na face superior da PCB.
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Figura A.3: Componentes na face posterior da PCB.
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Figura A.4: Desenho das pistas do topo da PCB do eegPLUX.
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Figura A.5: Desenho das pistas da base da PCB do eegPLUX.
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Figura A.9: Explode view do conjunto.
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Apeˆndice B
Publicac¸o˜es
No aˆmbito do processo de validac¸a˜o por detecc¸a˜o do ritmo alfa, foi submetido e apre-
sentado oralmente o artigo intitulado ”Alpha rhythm onset detector based on localized
EEG sensor”. Neste apeˆndice e´ tambe´m apresentado o manual de utilizac¸a˜o do eeg-
PLUXv1.2.
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Alpha rhythm onset detector based on localized EEG sensor   
T. Araújo1, N. Nunes1, S. Palma2 and H. Gamboa1,2 
1 FCT-UNL, Physics Department, Caparica, Portugal  
2 PLUX – Wireless Biosignals, Lisbon, Portugal 
Abstract— The goal of this study is to detect the onset of 
alpha rhythm in the electroencephalography (EEG) signal 
after eye closure. We developed an algorithm that detects the 
alpha rhythm onset by analyzing the FFT of an EEG signal, 
obtained by means of a localized sensor in the occipital zone, 
developed with specific characteristics for alpha rhythm 
acquisition. The EEG signal of eight subjects was recorded 
while they were performed a simple task of opening and 
closing the eyes and annotated the eye closure event with a 
manual triggering switch. The results show that, in average, 
the latency of the alpha rhythm onset in this group of subjects 
is 1.01 s, with a standard deviation of 0.49 s. 
Keywords— Electroencephalography (EEG), eye closure, 
alpha rhythm, Fast Fourier Transform (FFT), signal 
processing. 
I. INTRODUCTION  
The development of systems for automatic detection and 
classification of electroencephalography (EEG) signals have 
been a matter of wide interest in the scientific community. 
The goals of the research in this area range from medical 
studies, such as the classification and clustering of signals in 
the context of polysonographic studies of neurological and 
respiratory disorders during sleep [1] to research in brain 
computer interfaces (BCI), such as a system which allows to 
switch on and off an electronic device through the closure 
of an eye by inducing of alpha rhythm [2]. The EEG alpha 
rhythm consists of electromagnetic oscillations with 
frequencies between 8 and 12 Hz and arises when the 
subject is in a relaxed state with the eyes closed or in 
drowsy states with the eyes opened. These waves are 
attenuated and become fused with other rhythms when the 
subject has the eyes opened in states of focused attention or 
in situations of tension [4]. The attenuation of alpha rhythm 
when the subject opens his eyes is superior in the occipital 
area [5]. Therefore, it is possible to identify one’s state of 
alertness through the automatic detection of alpha rhythm 
[6] in the EEG.  
In this paper we present a hardware and software system 
to study the latency of detection of the alpha rhythm 
following the eye closure. 
II. MATERIALS AND METHODS  
We developed a miniaturized localized EEG sensor to 
acquire the signals and the collected data were processed 
offline for detection of alpha rhythm. In the following 
sections, the hardware, as well as the signal acquisition and 
processing procedures, will be described. 
 
Hardware 
For the acquisition and conditioning of EEG signal, a 
miniaturized sensor was developed. Figure 1 depicts the 
schematics of the sensor. The signal is acquired by two 
electrodes assembled in a differential configuration which 
measure the electrical activity at two nearby points of the 
cortex. Therefore, a high amplification is needed.  
 
Fig. 1 - Diagram illustrating the acquisition and conditioning electronics. 
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The conditioning circuit consists of two filtering levels 
with passing band between 1.2 Hz and 50 Hz and two 
amplification stages, totalizing a gain of 60000. This system 
magnifies the signal after filtering undesired frequencies in 
each conditioning stage. In order to minimize the noise, we 
also shortened the distance between the electrodes and the 
signal conditioning hardware, consequently increasing the 
signal-to-noise ratio (SNR). Applying an elastic strap over 
the pre-gelled electrodes during the signal acquisition 
procedure provides further maximization of the SNR. This 
ensures a better contact between the skin and the electrodes, 
therefore no conductive gel is needed.  
The EEG analog to digital conversion and bluetooth 
transmission to the computer was performed using a 
bioPLUX research [7] signal acquisition system, which has 
a 12 bit ADC and a sampling frequency of 1000 Hz. 
 
Signal Acquisition Procedure 
EEG signals were recorded from a sample of eight 
healthy volunteers: five men and three women with ages 
ranging from 21 to 43 years (mean 27 ± 10.99 years), height 
156–183 cm (mean 171 ± 9.3 cm) and weight 55–87 kg 
(mean 71 ± 9.5 kg). 
The subjects were asked to stay in a relaxed state and 
perform a simple task of opening and closing eyes. In order 
to minimize eventual artifacts, the subjects performed the 
test in a quiet environment, with minimum distracting 
elements. 
The task consisted of the following procedure: 15 s with 
eyes opened and 15 s with eyes closed. The subjects closed 
and opened the eyes at the analyzer’s order and marked the 
event of eye closure by pressing an analog switch. This 
procedure was repeated three times, collecting three closing 
eyes events from each subject. 
We used one bipolar EEG sensor, positioned at the left 
occipital region of the head. The two electrodes were 
located in the region between the C3 and O1 sites of the 10-
20 EEG disposition system [8]; the ground electrode was 
placed over the radius styloid process – Figure 2. We used 
AgCl pre-gelled disposable dry detection surfaces fixed 
with an elastic band strap. 
 
Signal processing 
The collected EEG data were analyzed offline using 
Python with the numpy and scipy packages. Signal 
processing algorithms were developed with the purpose of 
automatic detection of the onset of the alpha rhythm. 
Prior to the application of the alpha rhythm detection 
algorithm, data were low-pass filtered using a smoothing 
filter with a moving average window of 20 points. 
Data from each subject were segmented to isolate signal 
fragments with eyes-closure events and analyze them 
individually. The signal segmentation was performed using 
as reference the switch activation signal, which marked the 
eye closure events. The detection algorithm was, then, 
applied to each segment.  
Alpha rhythm detection is based on the frequency 
analysis of the EEG signal. The algorithm computes the 
FFT of the signal using a 500 ms (500 samples) sliding 
window which is shifted by one sample after the FFT is 
computed. 
This operation is repeated until the last sample of the 
signal is reached. For each window, the algorithm checks 
whether the dominant frequency lies in the range of 9 to 12 
Hz by computing the ratio between the maximum peak 
amplitude of the FFT components between 9 and 12 Hz and 
the maximum peak amplitude: 
 
 Max( FFT[9-12Hz] ) / Max(FFT) > 0.9 (1) 
 
If this condition is fulfilled, it is accepted that there is 
alpha rhythm in the analyzed data window. The onset of the 
alpha rhythm is, then, assumed as the time instant that 
immediately proceeds the end of the window where the 
alpha rhythm was detected. 
The latency between the closure of the eyes and the onset 
of alpha rhythm is computed as the time interval between 
the switch activation and the detected alpha onset. 
 
 
Fig. 2 - Electrodes scheme and acquisition system 
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III. RESULTS 
Figure 3 shows an example of the alpha rhythm 
detection for a specific subject. In this case, the latency of 
detection of the alpha waves was 0.808 seconds. The results 
were similar in other subject’s eye closure events.  
Table 1 shows the mean and standard deviation of the 
time between the closure of the eyes and the detection of the 
alpha rhythm in each subject and the mean of the results 
over all subjects. 
From 24 fragments analyzed, the algorithm detected 
alpha rhythm in all cases, and in only one the detection 
occurred more than 2 seconds after the trigger activation 
(2.65s). 
 
 
Fig. 3 - Detection of the alpha rhythm on the EEG signal following eye 
closure. 
Subject Mean (s) Std (s) 
Sub1 0.74 0.16 
Sub2 0.58 0.12 
Sub3 1.17 0.30 
Sub4 1.63 0.98 
Sub5 0.87 0.22 
Sub6 0.69 0.24 
Sub7 1.00 0.34 
Sub8 1.39 0.29 
All Subjects 1.01 0.49 
Table 1 – Mean and standard deviation of the alpha rhythm latency for 
each subject and all the subjects. 
 
IV. CONCLUSIONS 
Although the sensing hardware was still a prototype, this 
study showed that it is possible to properly record EEG 
signal with minimum discomfort to the subjects, given the 
small form factor of the sensor and the fact that there is no 
need of applying conductive gel in the scalp or removing 
hair. This is an improvement relative to the usual EEG 
recording devices. 
The latency of the alpha rhythm detection ranged 
between 0.58 s and 1.63 s, with a standard deviation ranging 
from 0.12 s to 0.98 s. In average, the alpha rhythm was 
detected 1.01 s after closing the eyes, with a standard 
deviation of 0.49 s. The high value for standard deviation 
may be justified by taking into account the procedure that 
was employed during the test to annotate the events of eye 
closure. As the annotation was made manually by the 
subject with a triggering switch, the synchronization of the 
two events is not perfectly guaranteed, which introduces an 
error from subject to subject. 
 
V. FUTURE WORK  
In future investigations we intend to use 
electrooculography (EOG) techniques to detect the events 
of eye closure, replacing the manual switch, that introduces 
an inter and even intra-subject error in the determination of 
the alpha-rhythm latency. In order to further reduce external 
noise, we intend to eliminate the cables that connect the 
electrodes to the conditioning circuit, integrating both 
components inside the same physical packaging.  
Another goal is to implement the same detection 
algorithm in real time and developing an electronic device 
that sends an alert with the detection of the alpha rhythm. 
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eegPlux Electroencephalography Sensor
 
 Surface localized EEG 
 
 Brain activity involves transfer of information between neurons in the form of electric potentials. 
Real time and localized measurement of the electrical activity at the 
several applications like focal epilepsy, detection and classification of human sleep stage, brain computer 
interfaces, absence seizures among others.
 Plux offers localized eegPlux, a small sensor capable of performing 
electroencephalography measurement, but also provides the possibility to monitor smaller areas. 
physical therapy, research and even in clinical applications is useful and increasingly necessary to have a 
tool that enables the visualization of brain potentials in areas ever smaller and therefore more localized.
 
 With triode configuration, three detection surfaces are used to detect the electrical potentials in 
the scalp region of interest with res
low muscular activity. The result is the amplified difference between these three signals, which eliminates 
the common unwanted signals detected by surfaces. 
 
 
 
 
 
 
Description 
scalp surface can be very useful in 
 
pect to a reference electrode, which should be placed in a region of 
 
Figure 1: eegPlux sEEG Sensor 
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Characteristics of eegPlux EEG sensors 
 
 It is crucial that the medical instruments do not introduce additional constraints that change the 
results of the diagnosis. EegPlux sensors are created with this constraints and needs in account and use 
flexible and light cables, which are more comfortable to the patient and, as a consequence, allow for a 
greater freedom of movements. Light weighted, reduced size and wireless acquisition systems as eegPlux 
and bioPlux, allow diagnosis work in clinical environment as well as at home during the patient's daily 
routines. The eegPlux characteristics are described in Table 1. 
 
eegPlux EEG sensor 
Parameter Min Typ Max Units 
Gain - 40000 - NA 
Bandwidth (-6dB) 0,8 - 49 Hz 
CMRR - 110 - dB 
Input Impedance - >100M - Ω 
Current consumption 2,85 - 3,03 mA 
Operating Temperature -35 - +85 ºC 
Sensor diameter  - 43 ± 0.5 - mm 
Sensor weighted - 50±1        - g 
Wire type - 36AWG - NA 
Wire isolation - 
PFA (PerFluoro 
Alkoxy) 
- NA 
Body material - Molded Rubber - NA 
Table 1: eegPlux sensor characteristics 
 
 Our miniaturized EEG active sensors have low noise characteristics that allows them to be used in 
the most adverse conditions of EMG acquisition. The amplification and signal conditioning elements 
placed near the acquisition area maximizes the sensors performance and final signal quality. 
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Acquisition, conversion example and transfer function of 
eegPlux EEG sensors 
 
 The process begins with the user making an acquisition with one of eegPlux EEG sensors and 
bioPlux. When finished, the acquisition session must be saved with Monitor Plux in a text file. 
 The bioPlux system acquires all sensor signals with a voltage range between 0 and 5 Volts, 0V 
corresponds to the digital value 0, and 5V corresponds to the digital value 4095 (an unsigned 12-bit 
integer). A variation in these digital values, corresponds to an analog signal voltage variation at the 
bioPlux inputs. The next step is to know the physical meaning of the signal voltages. To do this, the 
transfer function must be known, for of each type of sensor. 
 
 The half-scale of the EEG sensor (absence of EEG signal) is about 5V / 2 = 2,5 V (0V in Monitor 
Plux), or a digital value of about 4096 / 2 = 2048. The voltage gain of this sensor (i.e., the ratio between 
the output signal for the bioPlux and the input EEG signal) is 40000. The diagram and equations (1.1) 
and (1.2) follow this line of thinking: 
 
 
 
 
 
 
	 =  =  × 40000 + 2.5    (1.1) 
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